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DEUTSCH

VERWENDUNGSZWECK

Der BUHLMANN Quantum Blue® fCAL extended ist ein in
vitro-Diagnosetest fur die quantitative Bestimmung von
Calprotectin in humanen Stuhlproben, der als Hilfsmittel bei
der Beurteilung von Darmschleimhautentziindung dient. Die
Testergebnisse dienen bei der Diagnose als Hilfsmittel zur
Unterscheidung zwischen organischen, entzindlichen
Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (entzlindliche
Darmerkrankungen (CED), speziell Morbus Crohn oder
Colitis ulcerosa (UC)) und funktionellen Erkrankungen
(Reizdarmsyndrom (RDS)) (Ref. 1-7) bei Patienten mit
chronischen Bauchschmerzen und als Hilfsmittel bei der
Uberwachung der CED (Ref. 7-18).

Nur flir den Laborgebrauch
Fachpersonal. Nicht automatisiert.

durch  medizinisches

PRINZIP DER METHODE

Das Testprinzip beruht auf der selektiven Messung von
Calprotectin mittels eines Sandwich Immunoassays. Ein
monoklonaler Fangantikérper, der hoch spezifisch fir
Calprotectin ist, wird auf eine Testmembran gebunden. Ein
zweiter monoklonaler Nachweisantikdrper, welcher mit
Goldkolloiden konjugiert ist, wird auf dem ,Conjugate
Release Pad“ aufgebracht. Nach der Zugabe der
extrahierten und verdinnten Stuhlprobe wird er in das
Reaktions-System freigesetzt. Der Calprotectin/
Anti-Calprotectin-Goldkonjugat Komplex bindet an den auf
der Membran gebundenen Anti-Calprotectin Antikdrper
(Testlinie; Testbande). Das verbleibende nicht gebundene
Anti-Calprotectin-Goldkonjugat wird von einem Ziege-Anti-
Maus Antikérper gebunden, welcher ebenfalls auf die
Membran gebunden wurde (Kontrollinie; Kontrollbande). Die
Signalintensitaten der Testlinie (T) und Kontrolllinie (C)
werden mit dem Quantum Blue® Reader in einer nicht
automatisierten Testdurchfiihrung quantitativ gemessen.
Der Quantum Blue® fCAL extended muss in einer
Laboreinrichtung durchgefiihrt werden und ist nicht fir
Selbsttests oder patientennahe Tests vorgesehen.

UBERPRUFUNG DES TESTKITS

Die BUHLMANN Produkte wurden mit grésster Sorgfalt
hergestellt und alle erdenklichen Anstrengungen wurden
unternommen, um die Vollstandigkeit dieses Kits und seine
Leistung zu gewahrleisten. Wir empfehlen lhnen trotzdem,
das Testkit hinsichtlich des Zustands der Testkassette und
deren Verpackung auf den folgenden Kriterien zu
Uberprifen:

e Verfallsdatum

e Der fehlerfreie Zustand der Verpackung (z.B. keine
Perforation, die durch falsche Handhabung verursacht
worden sein konnte).

e Der fehlerfreie Zustand der Testkassette (z.B. keine
Kratzer auf der analytischen Membran).

Wenn eine der Testkassetten die oben genannten Kriterien
nicht erfillt, so verwenden Sie bitte eine andere
Testkassette.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT DER REAGENZIEN

Ungedffnete Reagenzien

Bei 2-8 °C aufbewahren. Die Reagenzien nicht Uber das Verfallsdatum
hinaus, das auf den Etiketten aufgedruckt ist, verwenden.

Geoffnete Reagenzien

Aus dem Folienbeutel entnommene
Testkassetten missen innerhalb von 4 Stunden
verwendet werden.

Testkassette

Extraktionspuffer

Kann nach dem Offnen bis zu 6 Monate lang bei

Kontrollen 2-8 °C aufbewahrt werden.

Tief/Hoch

Tabelle 2

GELIEFERTE REAGENZIEN UND VORBEREITUNG

Reagenz Menge Art.-Nr. Kommentar
Vakuumdicht In
Testkassette 25 Stiick BLFCALUS- | cinem
TC .
Folienbeutel
Extraktionspuffer 1 Flasche B-CAL-EX Gebrauchsferti
P 125 mL 9
Kontrollen 2 Flaschchen |B-CALE- Gebrauchsferti
tief*/hoch* 0.5 mL CONSET 9
. . Weisse
RFID Chipkarte 1 Stlck B-CALE-RCC Plastikkarte
. . B-CALE- Griine
RFID Chipkarte |1 Stick RCC720 Plastikkarte
Barcodekarte 1 Stiick B-CALE-BCC |2D-Barcode-
plastikkarte
Tabelle 1

* Die Kontrollen enthalten lotspezifische Konzentrationen von nativem,
humanem Calprotectin. Die genauen Konzentrationen werden auf dem QC
Datenblatt angegeben.
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NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE
ERFORDERLICHE MATERIALIEN

e Die unten beschriebenen Gerate sind nicht im Kit
enthalten und missen separat bestellt werden:

Gerite Menge Art.-Nr.
Packungen mit 50, 200
oder 500 Réhrchen B-CALEX-C50
CALEX® Cap erhaltlich, gefllt mit 5 mL B-CALEX-C200
Extraktionspuffer B-CALEX-C500
Gebrauchsfertig
BUHLMANN 50 Réhrchen bestehend
Smart-Prep aus Spatel und Béden B-CAL-RD
®
Quantum Blue® | 4 g0y BI-POCTR-ABS
Reader
Tabelle 3
e Vortex Mischer fur die Stuhlextraktion
e Prazisionspipetten mit Einwegspitzen: 10-100 pL,

100-1000 pL und 250-2500 pL
e Zentrifuge

e 5 mL Polypropylen oder Polystyrol Einwegréhrchen zur
Durchflihrung von Extraktverdiinnung

Laborwecker (optional)
e Papiertiicher und Fliesspapier

Quantum Blue® fCAL extended



VORSICHTSMASSNAHMEN

Sicherheitsmassnahmen

Dieser Test ist nur fiir den Gebrauch in der In-vitro-
Diagnostik.

Der Test sollte durch qualifiziertes Personal gemass
Guter Laborpraxis (GLP) gehandhabt werden:

- Die Kontrollen von diesem Kit enthalten
Bestandteile menschlicher Herkunft. Obwohl sie in
Tests fur HBV, HCV und HIV1/2 negativ waren,
mussen die Reagenzien als potenziell infektids
behandelt werden.

- Patientenproben sollten als potentiell infektids
behandelt und unter Verwendung geeigneter
Vorsichtsmassnahmen gehandhabt werden.

Der Extraktionspuffer und die Kontrolle enthalten
Komponenten, die gemass Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 klassifiziert sind: 2-Methyl-4-isothiazolin-
3-on-hydrochlorid (Konz. = 0,0015 %). Folglich konnten
die Reagenzien allergische Hautreaktionen verursachen
(H317).

Kontakt der Reagenzien mit der Haut, den Augen oder
den Schleimhauten vermeiden. Im Falle eines Kontaktes
sofort mit reichlich Wasser splilen, ansonsten kann eine
Reizung auftreten.

Die Reagenzien, Patientenproben und alle entsorgten
Materialien missen gemass den nationalen Richtlinien
und Bestimmungen fir Biogefahrdung als gefahrlicher
Abfall behandelt werden.

Technische Vorsichtsmassnahmen

Kitkomponenten

Der Test muss bei Raumtemperatur (19-27 °C) und bei
24-68 % relativer Luftfeuchtigkeit durchgefiihrt werden.

Samtliche Reagenzien und Proben missen vor der
Testdurchfiihrung auf Raumtemperatur (19-27 °C)
equlibriert werden.

Sobald der Test auf Raumtemperatur equlibriert ist,
nehmen Sie die Testkassette aus dem Folienbeutel.
Lassen Sie die Testkassette mindestens 2 Minuten lang
in der Laborumgebung akklimatisieren, bevor Sie mit
dem Test beginnen.

Die Reagenzien vor dem Gebrauch gut mischen
(Vortex).

Die Reagenzien diirfen nach Ablauf des Verfallsdatums
nicht mehr verwendet werden.

Mischen Sie nicht die Reagenzien verschiedener Kit
Lots.

Der Test ist fur Stuhlprobenextrakte konzipiert, die
mithilfe des im Kit enthaltenen Extraktionspuffers oder
dem CALEX® Cap vorbereitet wurden. Die Verwendung
von anderen Extraktionspuffern kann zu falschen
Ergebnissen fuhren.

Die Testkassette darf nicht auseinander gebaut werden.

Die Testkassetten missen mit Vorsicht behandelt
werden. Die Ladevorrichtung der Probe oder das
Messfenster der Probe darf nicht verunreinigt werden

durch  Hautkontakt, andere Flussigkeiten usw.
(Abbildung 1D).
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Die Testkassette muss bei der Durchflihrung des Tests
eben und horizontal positioniert sein.

Die Testkassetten dirfen nicht wiederverwendet werden.

Testablauf

Lesen Sie die Testanleitung vor der Testdurchfiihrung
sorgfaltig durch. Die Leistungsdaten koénnen negativ
beeinflusst werden, wenn Reagenzien nicht korrekt
verdunnt, behandelt oder unter Bedingungen gelagert
werden, die von der beschriebenen Arbeitsanleitung
abweichen.

Bitte beachten Sie, dass es zwei Generationen von
Readern gibt: Den Quantum Blue® Reader der
2. Generation mit Seriennummern zwischen 1000 und
3000 (@B2) und den Quantum Blue® Reader der
3. Generation mit Seriennummern Uber 3000 (QB3G).

Der QB2 muss vor Beginn des Tests eingeschaltet und

fir den Quantum Blue® fCAL extended Test
programmiert werden. Laden Sie die Testmethode
mithilfe der RFID Chipkarte (B-CALE-RCC oder

B-CALE-RCC720) bevor Sie den Test starten (siehe
Handbuch des Quantum Blue® Readers).

Der QB3G muss eingeschaltet und fir den Quantum
Blue® fCAL extended Test programmiert werden, indem
entweder die Barcodekarte (B-CALE-BCC) verwendet
oder aus dem Testmeni (nur Fast Track Mode)
ausgewahlt wird. Wenn der Reader dazu auffordert, die
Probenverdinnung zu wahlen, bitte die geeignete
Probenverdiinnung auswahlen. Weitere Informationen
sind im Handbuch des Quantum Blue® Readers
aufgefihrt.

Benutzen Sie die RFID Chipkarte (QB2)/Barcodekarte
(QB3G), um die testspezifischen Parameter zu andern.

Unsachgemasse Handhabung der Patientenproben
kénnen zu unbrauchbaren Resultaten fuhren.

Um verlassliche, quantitative Resultate zu erhalten, ist es
wichtig, dass die Stuhlprobe innerhalb des Gerats im
Extraktionspuffer vollstandig homogenisiert wird.

Beim Verwenden von Stuhlprobenextrakten, die mit dem
manuellen Wiegeverfahren (BUHLMANN Smart-Prep)
gewonnen wurden, ist es wichtig, die Extrakte vor dem
Lagern zu zentrifugieren. Die Rohrchen 5 Minuten bei
3000 x g zentrifugieren. Nach dem Zentrifugieren muss
der Uberstand in ein frisches Aufbewahrungsréhrchen
Uberfuhrt werden.

Proben mit Werten lber 600 ug/g (bis zu 1800 ug/g)
kénnen zusatzlich im Verhaltnis 1:4 in Extraktionspuffer
verdinnt werden (insgesamt 1:2000), um Ergebnisse
innerhalb des Messbereichs des Tests zu erhalten.

PROBENENTNAHME, LAGERUNG, STABILITAT

Fir das Extraktionsverfahren werden weniger als 1 g native
Stuhlprobe bendtigt. Die Stuhlproben in Rdhrchen ohne
Zusatzstoffe flllen.

Wichtiger Hinweis: Den Proben dirfen keine chemischen

oder biologische Zusatzstoffe beigefligt werden.

Transport der Proben
Die Stuhlproben sollten innerhalb von 3 Tagen nach der

Gewinnung zur Bearbeitung

im Labor eingehen. Die
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Stuhlproben kénnen bei Raumtemperatur oder geklhit
versendet werden.

Lagerung der Proben

Die Stuhlproben sollten im Kihlschrank bei 2-8 °C
aufbewahrt und innerhalb von 3 Tagen nach Eingang im
Labor extrahiert werden. Die Proben nicht bei erhdhten
Temperaturen lagern.

Stabilitidt der Extrakte

Fakales Calprotectin in Extrakten, die mit dem CALEX® Cap
gewonnen wurden, ist bei Raumtemperatur (23 °C) 7 Tage
und bei 2-8 °C bis zu 15 Tage stabil. Bei langerer Lagerung,
die Extrakte bei -20 °C einfrieren. Gefrorene Extrakte sind
fur einen Zeitraum von bis zu 23 Monaten stabil.

CALEX® Cap-Extrakte konnen direkt im CALEX® Cap
gelagert und eingefroren werden. Die Extrakte kbnnen vier
Einfrier/ Auftau-Zyklen ausgesetzt werden. Vor der Messung
die gefrorenen Extrakte auf Raumtemperatur aquilibrieren
lassen. Zur Weiterverwendung der Extrakte siehe Schritt 2
unter dem Kapitel Testdurchfiihrung.

Fakales Calprotectin in Extrakten, die mit dem manuellen
Wiegeverfahren gewonnen wurden (z. B. BUHLMANN
Smart-Prep), ist bei 2-8°C <7 Tage und bei -20°C
36 Monate stabil.

TESTDURCHFUHRUNG
Der Arbeitsablauf gliedert sich in drei Schritte:

1. Extraktion der Stuhlproben

Die Extraktion ist in der Gebrauchsanweisung
beschrieben, die dem jeweiligen Gerat beigeliegt.

CALEX® Cap: Flissige Stuhlproben kénnen direkt in das
CALEX® Cap pipettiert werden. Die blaue Kappe
abschrauben und 10 uL der Stuhlprobe in das Réhrchen
pipettieren. Die Kappe des CALEX® Cap wieder
aufschrauben und mit dem Vortex-Schritt geméass dem
Extraktionsverfahren fortfahren, das in der mit dem
CALEX® Cap mitgelieferten Gebrauchsanweisung
beschrieben und abgebildet ist.

2. Verarbeitung des Extraktes

e CALEX® Cap: Nach dem Extrahieren weist die
Stuhlprobe eine Verdinnung im Verhaltnis 1:500 auf.
Lassen Sie das Stuhlextrakt 10 Minuten lang stehen,
wobei der weisse Kopf des Gerats nach unten zeigen
muss. Offnen Sie den blauen Verschluss. Der
Uberstand kann dann ohne weitere Verdiinnung in dem
Lateral Flow Testablauf verwendet werden.

e Manuelles Wiegeverfahren (BUHLMANN Smart-Prep):
Die Extrakte nach der Extraktion 10 Minuten ruhen
lassen. Den Uberstand mit Extraktionspuffer 1:10
verdinnen (z.B. 50puL Extrakt + 450 pL
Extraktionspuffer). Nach der Verdiinnung gut mischen
und die Proben vor Gebrauch flir mindestens 5 Minuten
bei 19-27 °C stehen lassen, bevor mit dem nachsten
Schritt fortgefahren wird (Schritt Nr. 3).

3. Lateral Flow Testablauf und Quantifizierung

Anmerkung: Informationen zu den Grundfunktionen sowie
der Initialisierung und dem Betrieb der Quantum Blue®
Reader, insbesondere zur Auswahl der Testmethoden und
zum Laden chargenspezifischer Parameter von der RFID-
Chipkarte (QB2)/Barcodekarte (QB3G) am Quantum Blue®
Reader sind im Handbuch des Quantum Blue® Readers
Freigabedatum: 2026-05-29 4/16

enthalten. Die Testkassette muss mit der richtigen
Orientierung (mit dem Ablesefenster zuerst) in den Quantum
Blue® Reader eingelegt werden (Abbildung 1D).

QB2

Es kdnnen zwei alternative Methoden von der jeweiligen
RFID-Chipkarte geladen werden: B-CALE-RCC720 (mit
internem Zeitmesser) oder B-CALE-RCC (ohne internen
Zeitmesser). Wahlen Sie eine der RFID-Chipkarten vor dem
Start der Experimente. Laden Sie die testspezifischen
Parameter von der RFID Chipkarte auf den Quantum Blue®
Reader.

Kassettenhalter

QB3G

Zur Probenmessung mit dem QB3G sind zwei verschiedene
Betriebsmodi von BUHLMANN verfiigbar: Fast Track Mode
oder Fail Safe Mode. Bitte informieren Sie sich vor Beginn
des Tests darlber, in welchem Betriebsmodus |hr Lesegerat
arbeitet.

Die Testmethode kann von der Barcodekarte geladen (Fast
Track und Fail Safe Mode) bzw., falls zuvor verwendet, aus
dem Testmeni ausgewahlt werden (nur Fast Track Mode).
Im Fast Track Mode kénnen die Messungen mit oder ohne
internen Zeitmesser durchgeflhrt werden. Im Fail Safe
Mode konnen die Messungen nur mit einem internen
Zeitmesser durchgefihrt werden.

Folgen Sie den Anweisungen, die auf der Anzeige des
QB3G angezeigt sind. Weitere Informationen zum Fast
Track und Fail Safe Mode finden Sie in den Kurzanleitungen
des QB3G.

Quantum Bjye®
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3.1 Methode mit internem Zeitmesser
QB2: Verwenden Sie die grine RFID Chipkarte B-CALE-
RCC720

QB3G (Fast Track Mode): Bei Aufforderung des QB3G die
Inkubationszeit zu Uberspringen, ,NEIN“ (No) auswahlen.
QB3G (Fail Safe Mode): Standardeinstellung

e Packen Sie die Testkassette aus und equlibrieren Sie

diese mindestens zwei Minuten lang an die
Laborumgebung an.

e Tragen sie 60uL Extrakt auf die runde
Probenauftragsstelle der Kassette auf.

e Testkassette auf den Kassettenhalter des Quantum
Blue® Readers laden.

e Den Testkassettenhalter schliessen und die Messung
durch Dricken der Starttaste am QB2 oder der Option
.Messung starten® (Start Measurement) am QB3G
starten.

Der Lesevorgang startet automatisch nach 12 Minuten
(720 Sek.).

Hinweis nur fir QB2: Wird die zusatzliche 1:4-
Verdinnung (siehe Kapitel ,Vorsichtsmassnahmen®,
Unterkapitel ,Testablauf’) angewendet, muss das
Messergebnis mit dem Faktor 4 multipliziert werden.

e Firdie Kontrollen Tief/Hoch: Wiederholen Sie den Schritt
3.1 mit 60 uL Kontrollen anstelle des verdlinnten
Stuhlextrakts.

Start

1| d
60 pL Stuhlextrakt / Kontrolle G
— L —_ — Automatischer Scan
@ @

-:5_\. Messung starten ) nach 12 Min.
3.2 Methode ohne internen Zeitmesser

QB2: Verwenden Sie die weisse RFID Chipkarte B-CALE-
RCC

QB3G (Fast Track Mode): Bei Aufforderung des QB3G die

Inkubationszeit zu Gberspringen, ,JA* (Yes) auswahlen.

QB3G (Fail Safe Mode): Option nicht verfiigbar

e Packen Sie die Testkassette aus und equlibireren Sie
diese mindestens zwei Minuten lang an die
Laborumgebung an.

e Tragen sie 60puL Extrakt auf die runde
Probenauftragsstelle der Kassette auf.

o Die Testkassette flir 12 £ 1 Minuten inkubieren
(einen Wecker manuell einstellen).

e Testkassette auf den Kassettenhalter des Quantum
Blue® laden.

e Die Testkassette sofort mit dem Quantum Blue® Reader
durch Dricken der Starttaste am QB2 oder der Option
.Messung starten® (Start Measurement) am QB3G
scannen.

Hinweis nur fir QB2: Wird die zusatzliche 1:4-
Verdinnung (siehe Kapitel ,Vorsichtsmassnahmen®,
Unterkapitel ,Testablauf’) angewendet, muss das
Messergebnis mit dem Faktor 4 multipliziert werden.
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Fur die Kontrollen Tief/Hoch: Wiederholen Sie den Schritt
3.2 mit 60 yL Kontrollen anstelle des verdinnten
Stuhlextrakts.

S @

10 Min.
Start

1 60 pL Stuhlextrakt / Kontrolle @
— —

.
LS o i essung starten
———————— 12 Min. inkubieren 9

QUALITATSKONTROLLE

Das Quantum Blue® fCAL extended kit enthalt zwei
Kontrollen: Die Kontrollen Tief und Hoch. Den Kontrollen
sind Wertebereiche zugeordnet, die auf dem Datenblatt
zur Qualitatssicherung zu finden sind, das dem Kit
beigelegt ist. Um die Qualitat und Leistungsfahigkeit der
Gerate und Reagenzien zu gewahrleisten, sollten
regelmassig Messungen mit Kontrollen durchgeflhrt
werden. Jedes Labor sollte seinen eigenen Zeitplan fir
die Messung von Kontrollproben aufstellen. Gultige
Ergebnisse  werden nur erreicht, wenn die
Kontrollmessungen innerhalb  der angegebenen
Wertebereiche liegen.

Falls die Ergebnisse des Tests nicht innerhalb der
erwarteten Bereiche liegen und wiederholte Messungen
einen Durchfuhrungsfehler ausschliessen, sind folgende
Bedingungen zu Uberprifen: i) Pipetten, Temperatur und
Zeitmessung; ii) Verfallsdaten der Reagenzien; und
i) Lagerung- und Inkubationsbedingungen.

Das Ergebnis des Selbsttests des Quantum Blue®
Reader, der beim Start des Gerats durchgefihrt wird,
muss gultig sein.

VALIDIERUNG DER RESULTATE

Damit das Testresultat als gliltig bewertet wird, muss die
Kontrollbande (C) klar ersichtlich sein (siehe
Abbildungen 1A und 1B). Diese wird nur als
Funktionskontrolle verwendet und kann nicht zur
Interpretation der Testbande (T) benutzt werden. Falls
die Testbande (T) nach 12 Minuten Inkubation nicht
nachweisbar ist (Abbildung 1A), bedeutet dies, dass die
Calprotectinkonzentration im Stuhl nicht nachweisbar ist.
Falls die Testbande (T) nach 12 Minuten Inkubation
nachweisbar ist  (Abbildung 1B), wird die
Calprotectinkonzentration in der Stuhlprobe durch den
Quantum Blue® Reader berechnet.

Falls nach der Inkubation von 12 Minuten nur die
Testbande (T) sichtbar ist (Abbildung 1C), ist das
Resultat ungultig und der Test muss mit einer neuen
Testkassette wiederholt werden.

Falls weder die Kontrollbande (C) noch die Testbande (T)
nach der Inkubation nach 12 Minuten nicht nachweisbar
sind (Abbildung 1D), ist das Resultat ungultig und der
Test muss mit einer neuen Testkassette wiederholt
werden.

Da der Quantum Blue® Reader eine quantitative
Bestimmung der Test (T) und der Kontrollbande (C)
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erlaubt, wird eine zusatzliche Validitatsprifung
durchgefiihrt. Falls die Signalintensitat der Kontrollbande
(C) nach der Inkubation von 12 Minuten einen
bestimmten Wert unterschreitet, ist das Resultat ungiltig
und der Test muss mit einer neuen Testkassette
wiederholt werden.

STANDARDISIERUNG

e Es gibt keine international oder national anerkannten
Referenzmaterialien oder Referenzmessverfahren fir
den Calprotectin Analyten in Stuhlproben. Der Quantum
Blue® fCAL extended wurde mit Hilfe des BUHLMANN
fCAL® ELISA (Art.-Nr.: EK-CAL), standardisiert, wobei flr
dessen Standardisierung internes Referenzmaterial
verwendet wird.

e Der BUHLMANN Quantum Blue® Reader verwendet fir
die Berechnung der Calprotectinkonzentration eine lot-
spezifische Standardkurve. Das 95 %-Konfidenzintervall
der kombinierten Abweichung liegt bei den Kalibratoren
liegt unter 20,0 % und die kombinierte Abweichung bei
den Kontrollen unter 30,0 %.

e Der Testbereich liegt zwischen 38 und 600 pg/g, mit
einem erweiterten Messintervall (EMI) bis zu 1800 ug/g
bei Verwendung der zusatzlichen 1:4-Verdinnung
(siehe Kapitel “Vorsichtsmassnahmen”, Unterkapitel
“Testablauf’).

EINSCHRANKUNGEN

e Die mit dem Quantum Blue® fCAL extended Kit
bereitgestellten Reagenzien sind nur fiir die Bestimmung
der Calprotectinkonzentrationen in humanen
Stuhlproben vorgesehen.

e Fakale Calprotectinwerte sind als Hilfe bei der Diagnose
zur Unterscheidung einer organischen Erkrankung von
einer funktionellen Erkrankung und zur CED-
Uberwachung vorgesehen. Die Interpretation der
Resultate sollte stets in Kombination mit anderen
klinischen Ergebnissen und Laborergebnissen erfolgen.

e Um bei der CED-Uberwachung die beste diagnostische
Genauigkeit zu erzielen, einen klinischen Rickfall
vorherzusehen, wurde empfohlen mehrere Messungen
des Stuhlcalprotectins in bis zu 4 Wochen Intervallen
durchzufiihren (Ref. 19-20).

¢ |n seltenen Fallen, z.B. bei extrem hohen Calprotectin-
konzentrationen (Uber 5000 ug/g, d.h. z.B. bei akuter
UC), kénnte das Testsystem empfindlich fir einen High-
Dose-Hook-Effekt sein, was Werte unterhalb der
erwarteten Obergrenze des linearen Bereichs von
600 pg/g ergeben konnte. Es wird geraten besonders
aufmerksam bei Resultaten > 300 ug/g zu sein, wenn
diese mit starken Symptomen einhergehen.

e Patienten, die regelmassig NSAID einnehmen, kdnnten
erhohte fakale Calprotectinkonzentrationen aufweisen.

e Die Ergebnisse sind unter Umstanden nicht klinisch
anwendbar auf Kinder unter 4 Jahren, die leicht erhdhte
Calprotectinspiegel im Stuhl aufweisen (Ref. 21-24).
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INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

I. Unterscheiden einer organischen Erkrankung von
einer funktionellen gastrointestinalen Erkrankung

Die Bestimmung des Calprotectinspiegels in Stuhlproben
kann als zuverldssige und einfache Hilfe bei der
Unterscheidung zwischen organischen und funktionellen
gastrointestinalen  Erkrankungen verwendet werden
(Ref. 1-7).

Die Ergebniskategorien basieren auf Daten aus klinischen
Studien, die von BUHLMANN durchgefiihrt wurden, und sind
Empfehlungen von BUHLMANN. Alle Testergebnisse
sollten zusammen mit Informationen, die aus den klinischen
Symptomen des Patienten, der Anamnese und anderen
klinischen Ergebnissen und Laborbefunden verfligbar sind,
interpretiert werden.

Klinische Schwellenwerte

Die folgenden Daten wurden mit dem BUHLMANN fCAL®
ELISA erhoben (Bestellcode: EK-CAL).

Ergebnisse aus 58 klinischen Proben von mit RDS
diagnostizierten Patienten und aus 131 klinischen Proben
von mit CED diagnostizierten Patienten aus einer
internationalen klinischen Studie wurden herangezogen, um
die in Tabelle 4 angegebenen Werte zu erhalten.

Calprotectin- .
konzentration Interpretation Nachuntersuchung
< 80 pg/g Normal Keine
Grauzone/ Nachbeobachtung
80 - 160 pg/g grenzwertig innerhalb von 4-6 Wochen
> 160 ug/g Erhoht Bei Bedarf wiederholen

Tabelle 4
Calprotectinwerte unterhalb 80 ug/g
Calprotectinwerte im Stuhl < 80 pg/g deuten nicht auf eine
Entzindung des gastrointestinalen Traktes hin. Patienten
mit niedrigen Calprotectinspiegeln bendtigen vermutlich
keine invasiven Untersuchungen, um die
Entziindungsursache zu bestimmen.

Calprotectinwerte zwischen oder gleich 80 und 160 pg/g
Calprotectinspiegel im Stuhl im Mittelbereich zwischen oder
gleich 80 und 160 pg/g, die auch als Grauzonenspiegel
bezeichnet werden, deuten nicht direkt auf eine aktive
Entziindung hin, die eine sofortige Nachuntersuchung mit
invasiven Tests erfordert. Das Vorliegen einer Entziindung
kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Zur Bestimmung
des Entziindungsstatus wird eine erneute Uberprifung der
Calprotectinspiegel im Stuhl nach 4 bis 6 Wochen
empfohlen.

Calprotectinwerte oberhalb von 160 ug/g
Calprotectinwerte im Stuhl > 160 ug/g deuten auf eine
neutrophile Infiltration des gastrointestinalen Traktes hin;
daher kann dies ein Zeichen dafir sein, dass eine aktive
entzindliche Erkrankung  vorliegt. Entsprechende
weiterfihrende Untersuchungen durch Fachéarzte zur
Erhaltung einer klinischen Gesamtdiagnose werden
empfohlen.

Klinische Beurteilung

Die Fahigkeit des Quantum Blue® fCAL extended Tests
zwischen Patienten mit CED und anderen
nichtentzindlichen Gl-Erkrankungen einschliesslich RDS zu
unterscheiden, wurde mit von 278 Patienten gesammelten
klinischen Proben, die mithilfe des CALEX® Cap extrahiert
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wurden, untersucht. Einhundertvierundzwanzig (124)
Patienten hatten die engliltige Diagnose einer CED (Morbus
Crohn, Colitis ulcerosa oder unbestimmte Colitis), 92
Patienten hatten RDS und 62 Patienten stellten sich mit
Bauchschmerzen und/oder Durchfall bzw. anderen GlI-
assoziierten nichtentztndlichen Erkrankungen  vor
(Tabelle 5). Die endgultige Diagnose wurde durch
Endoskopie sowie andere klinische Befunde gestiitzt.

Eine klinische Empfindlichkeit von 91,9 % (95 % KI:
85,7-96,1 %) bei 80 pg/g und eine klinische Spezifitdt von
78,6 % (95 % Kl: 71,2-84,8 %) bei 160 ug/g wurde bei der
Differenzierung zwischen CED und Gl-assoziierten
nichtentziindlichen Erkrankungen einschliesslich RDS
erreicht. Die ROC-Kurvenanalyse ergab einen AUC-Wert
von 0,901 (siehe Tabelle 6).

Eine klinische Empfindlichkeit von 91,9% (95 % KI:
85,7-96,1 %) bei 80 pg/g und eine klinische Spezifitdt von
80,4 % (95 % KI: 70,9-88,0 %) bei 160 pg/g wurde bei der
Differenzierung zwischen CED und RDS erreicht. Die ROC-
Kurvenanalyse ergab einen AUC-Wert von 0,913 (siehe
Tabelle 7).

Die durch ROC-Analyse definierte optimale Kombination
von Toleranzgrenzen fir diese Patientenpopulationen
betrug 80 pg/g und 160 pg/g Calprotectin, welches etwas
stringenter ist als die Kombination einer empfindlicheren
unteren Toleranzgrenze von 50 pg/g mit geringerer
Spezifitatsleistung und einer oberen Toleranzgrenze von
200 ug/g mit etwas  geringerer  Empfindlichkeit
(Tabelle 8 und 9).

Il. CED-Uberwachung

Klinische Schwellenwerte

Die Bestimmung von Calprotectin im Stuhl ist eine
zuverléssige und einfache Hilfe bei der Uberwachung von
CED-Patienten (Ref. 7-18).

Die dargestellten Ergebniskategorien sind Empfehlungen
und ihre Erstellung basiert auf den zusammengefassten
Erkenntnissen der publizierten Toleranzgrenzen und
klinischen Leistungsstudien. Es ist angeraten, dass Arzte
individuelle Patienten-Schwellenwerte durch Bestimmung
des Calprotectin-Spiegelausgangswerts des Patienten
wahrend der Krankheitsremission festlegen.

Calprotectin-Werte unterhalb 100 pg/g
Calprotectin-Spiegel im Stuhl unterhalb 100 pg/g kénnen
Patienten mit niedrigem Risiko eines klinischen Rezidivs in
endoskopischer Remission verlasslich identifizieren.
Invasive endoskopische Verfahren kénnen bei diesen
Patienten vermieden werden (Ref. 7-18).

Calprotectinwerte zwischen 100 und 300 ug/g
Calprotectin-Spiegel im Stuhl von 100 bis 300 ug/g kénnen
auf die Notwendigkeit einer engmaschigeren Uberwachung
im folgenden Zeitraum hinweisen, um Tendenzen der
Krankheitsentwicklung zu beurteilen.

Calprotectinwerte oberhalb 300 pg/g

Bei Calprotectinspiegeln im Stuhl von tber 300 ug/g sollte
die Bestimmung wiederholt und bei Bestatigung erhdhter
Spiegel weitere Untersuchungsverfahren veranlasst werden
(Ref. 7-18).
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Klinische Beurteilung

Die Korrelation von Calprotectin-Spiegeln und dem
Entzindungszustand der Darmschleimhaut von Patienten
gemass endoskopischer Untersuchungen wurde in sieben
unabhéngigen  Studien  mithife von BUHLMANN
Calprotectin-Tests bestimmt (siehe Tabelle 10 fur ein
Beispiel von drei dieser Studien). Auf der Grundlage einer
Meta-Analyse dieser sieben Studien wurden Werte fir die
Flache unter der zusammenfassenden ROC-Kurve (AUC-
SROC) von 0,890 erhalten, die Empfindlichkeit lag bei
80,0 % (95 % Kl: 72,5-84,9 %) und die Spezifitdt lag bei
88,4 % (95 % KI: 83,2-92,1 %).

Die diagnostische Aussagekraft von Calprotectin bei der
Vorhersage zukinftiger klinischer Remissionen und
Rezidiven geméss Patientensymptomen, die klinischen
Aktivitatsindizes sowie der ungeplante Bedarf fir eine
Therapieeskalation, Hospitalisierung oder einen Notfall
wurde in zehn Studien mithilfe von BUHLMANN Calprotectin
Tests bestimmt (siehe Tabelle 11 fiir ein Beispiel von drei
dieser Studien). Auf der Grundlage einer Meta-Analyse
dieser zehn Studien wurden Werte fir die Flache unter der
zusammenfassenden ROC-Kurve (AUC-SROC) von 0,862
erhalten, die Empfindlichkeit lag bei 80,9 % (95 % Kl: 71,2-
87,9 %) und die Spezifitat lag bei 79,9 % (95 % KI: 75,0-
84,1 %).
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LEISTUNGSMERKMALE

Die folgenden Leistungsmerkmale wurden mit dem
Quantum Blue® Reader der 3. Generation ermittelt und
gegebenenfalls mit dem Quantum Blue® Reader der
2. Generation Uberpruft.

Die angegebenen Leistungsmerkmale gelten fir beide
Generationen von Lesegeraten.

Methodenvergleich

Quantum Blue® fCAL extended vs BUHLMANN fCAL®
ELISA

Die Methodenvergleichsstudie wurde gemass CLSI-
Richtlinie EP09c, 3. Auflage durchgefiihrt. Uber einen
Zeitraum von finf Tagen wurden 141 Proben unter
Verwendung von drei Chargen von Quantum Blue® fCAL
extended analysiert. Es wurden Referenzwerte flr
Calprotectinkonzentrationen im Messbereich von 38,5 bis
591,4 ug/g mit 1 Charge des BUHLMANN fCAL® ELISA
ermittelt.  Die  Abweichung an den  klinischen
Entscheidungspunkten 80 und 160 pg/g wurde mittels
linearer Passing-Bablok-Regression bestimmt und erfillte
die Akzeptanzkriterien von < 15 %; die mittlere Abweichung
wurde mittels Bland-Altman-Analyse ermittelt. Die
Ergebnisse sind in Tabelle 12 und 13 zusammengefasst

Wiederfindung: 101 — 111 %

Sechs (6) Stuhlextraktproben mit Calprotectinkonzentratio-
nen zwischen 51,9 ug/g und 462,9 uyg/g wurden mit
47,6 ug/g bzw. 95,3 pg/g Calprotectin aus Kalibriermaterial
gespikt. Es wurden 5 % bzw. 10 % des Probenvolumens
zugegeben. Basislinien-Proben  wurden mit dem
entsprechenden Volumen an Extraktionspuffer dotiert.
.Basislinie“- und ,Basislinie + Spike“-Proben wurden in 14
Replikaten gemessen. Die Ergebnisse lagen innerhalb des
Akzeptanzkriteriums von 80-120 % und sind in Tabelle 14
zusammengefasst.

Wiederholbarkeit: 6,7 — 21,3 % VK

Prazision innerhalb des Labors (within-laboratory
precision): 7,3 — 22,0 % VK

Die Wiederholbarkeit und laborinterne Prazision wurde
gemass CLSI-Richtlinie EP05-A3 mit dem standardisierten
Studiendesign 20 Tage x 2 Laufe x 2 Replikate und einem
Akzeptanzkriterium von 25 % VK ermittelt.
Es wurden 5 gepoolte Stuhlprobenextrakte  mit
Calprotectinkonzentrationen getestet, die das analytische
Messintervall (AMI) (38-600 ug/g) des Tests abdeckten.
Ausschliesslich zur Bestimmung der laborinternen Prazision
wurden zusatzlich zwei Proben mit Konzentrationen
innerhalb  des  erweiterten  Messintervalls  (EMI)
(600-1800 ug/g) getestet. Die Ergebnisse sind in der Tabelle
15 zusammengefasst.

Reproduzierbarkeit: 8,1 — 17,4 % VK

Die Reproduzierbarkeit wurde gemass CLSI-Richtlinie
EP05-A3 mit dem Studiendesign 3
Gerate/Chargen/Bediener x 5 Tage x 5 Replikate und einem
Akzeptanzkriterium von 25 % VK ermittelt. Die Tests wurden
mit dem Quantum Blue® Reader der 3. Generation
durchgefiihrt. Es wurden 5 Stuhlextrakte getestet. Die
Ergebnisse sind in Tabelle 16 zusammengefasst.

Nachweisgrenze (LoD): 35,7 ug/g
Die LoD wurde gemass CLSI-Richtlinie EP17-A2 mithilfe der
parametrischen und nichtparametrischen Analyse ermittelt,

wobei der Anteil von falsch positiven Ergebnissen (a) auf
Freigabedatum: 2026-05-29 8/16

5 % und der Anteil der falsch negativen Ergebnissen () auf
5 % festgelegt wurde, basierend auf 120 Bestimmungen mit
60 Blindproben und 60 niedrigwertigen Replikaten und
einem LoB von 16,2 pglg, die mit  einer
nichtparametrischen Analyse ermittelt wurde.

Bestimmungsgrenze (LoQ): 35,7 pg/g

Die LoQ wurde gemass CLSI-Richtlinie EP17-A2 basierend
auf zumindest 60 Bestimmungen und einem Prazisionsziel
von 30 % VK ermittelt. Da die ermittelte LoQ-Konzentration
unterhalb der LoD lag, wurde die LoQ auf den Wert der LoD
von 35,7 ug/g festgelegt.

Linearitatsbereich: 38 — 600 ug/g

Der Linearitatsbereich des Quantum Blue® fCAL extended
wurde gemass der CLSI-Richtlinie EP06-Ed2 bestimmt. Fur
Calprotectin in Stuhlextrakt wurde nachgewiesen, dass die
Methode in diesem Messbereich von 37,3 bis 662,7 ug/g
linear ist, wobei die zuldssige Abweichung + 20 % bzw.
* 15 pg/g betragt. Aufgrund der Ergebnisse zur analytischen
Empfindlichkeit, zum Hochdosis Hook-Effekt und zur
Linearitat wird ein linearer Messbereich von 38-600 ug/g
empfohlen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 17
zusammengefasst.

Erweitertes Messintervall (EMI): 600 — 1800 ug/g
Wiederfindung: 70 % — 127 %

Das EMI des Quantum Blue® fCAL extended wurde gemass
der CLSI-Richtlinie EP34-Ed1 bestimmt. Proben mit
bekannter Konzentration innerhalb des EMI wurden von

zwei Anwendern manuell mit dem empfohlenen
Verdinnungsfaktor von 4 verdinnt und mit zwei
verschiedenen  Reagenzienchargen  getestet.  Eine

Verdinnungswiederfindung von 70 % bis 130 % wurde
zugelassen.

Hochdosis Hook Effekt

Proben mit Calprotectinkonzentrationen von bis zu
3300 pg/g  kdénnen gemessen werden, ohne den
Messbereich des Quantum Blue® fCAL extended

einzuschranken. Die Hochdosis-Hook-Effekt-Studie wurde
mit zwei unabhangigen Reagenzchargen durchgefuhrt und
die Konzentrationen wurden anhand von Messungen
ermittelt, die mit dem BUHLMANN fCAL® turbo Test
durchgefiihrt wurden.

PRAANALYTIK

Reproduzierbarkeit der Extraktion mit CALEX® Cap:
16,7 — 23,7 % VK

Zwischen verschiedenen Extraktionen: 0,0 — 12,5 %

Die Reproduzierbarkeit der Extraktion wurde gemass CLSI-
Richtlinie EP05-A3 mit dem Studiendesign 2 Tage x 2
Bediener x 3 CALEX® Cap Chargen x 2 Extraktionen x 3
Replikate und einem VK von 30 % ermittelt. Es wurden acht
klinische Stuhlproben mit Calprotectinkonzentrationen im
Bereich von 51,2-615,3 pg/g untersucht. Die Ergebnisse
sind in der Tabelle 18 zusammengefasst.

STORSUBSTANZEN

Die Anfalligkeit des Quantum Blue® fCAL extended Tests fiir
oral anwendbare Pharmazeutika, Nahrungserganzungs-
mittel, Hamoglobin sowie enteropathologische Mikro-
organismen wurde gemass CLSI-Richtlinie EPQ07-A2
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bewertet. Eine Abweichung der Ergebnisse héher als 20 %
wurde als Storeinfluss betrachtet.

Bei den in Tabelle 19 aufgefiihrten Stoffen wurden bis zu
den angegebenen Konzentrationen keine
Wechselwirkungen nachgewiesen.

Es wurde kein Storeinfluss der in Tabelle 20 aufgefiihrten
enteropathologischen  Mikroorganismen bis zu den
angegebenen Mengen an koloniebildenden Einheiten (KBE)
pro ml Stuhlprobenextrakt nachgewiesen.

Freigabedatum: 2026-05-29 9/16
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TABELLEN UND ABBILDUNGEN
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Abbildung 1

Klinische Studie — Unterscheiden einer organischen
Erkrankung von einer funktionellen gastro-intestinalen

Klinischer Entscheidungspunkt

CED vs. RDS

50 pg/g 200 ug/g
Empfindlichkeit | 96,0 % (90,8 %; 98,7 %) | 79,0 % (70,8 %; 85,8 %)
(95 % Kil)
Spezifitat 52,2 % (41,5 %; 62,7 %) | 83,7 % (74,5 %; 90,6 %)
(95 % Kil)

PPV (95 % KI)

73,0 % (65,5 %; 79,7 %)

86,7 % (79,1 %; 92,4 %)

NPV (95 % KI)

90,6 % (79,3 %; 96,9 %)

74,8 % (65,2 %; 82,8 %)

nicht-CED — RDS + andere Gl

KI — Konfidenzintervall
PPV — positiver Vorhersag

ewert

NPV — negativer Vorhersagewert
ROC AUC - Flache unter der Kurve der Operationscharakteristik eines

Tabelle 9

Erkrankung Beobachters
Zahlenmassige Verteilung der Patientenergebnisse Klinische Studie — CED-U berwachung
Endgiiltige | (Prozent) innerhalb der diagnostischen Bereiche des
Diagnosie Quantum Blue® fCAL extended Durch endoskopische | Studie 1 Studie 2 Studie 3
<80 pglg | 80-160 pglg | > 160 pgig Total Befunde bestimmte | Spanien Spanien Polen
Calprotectin’-vs (Ref. 9) (Ref.10)  |(Ref. 11)
CED 10 (8,1 %) [12(9,7 %) 102 (82,3 %) |124 CED-Aktivitat ’ ’ ’
RDS 62 (67,4 %) |12 (13,0 %) 18 (19,6 %) |92 Patientenanzahl und |89 (CD?) 123 (UC?) 57 (CD?)
demographische
0, 0, 0,
andere GI | 38 (61,3 %) |9 (14.5 %) 15 (24,2 %) 62 Informationen Alter: 32-58 | Alter: 18-85 | Durchschnittliches
Tabelle 5 Alter: 35,3
- ; 44 % 66,4 % 48 %
CED vs. nicht- Klinischer Entscheidungspunkt mannlich mannlich ménnlich
CED 80 uglg 160 uglg Toleranzgrenze 272 uglg 280 pglg 238,5 pglg
Empfindlichkeit | 91,9 % (85,7 %; 96,1 %) | 82,3 % (74,4 %; 88,5 %) NPV 98 % 86 % 88 %
(95 % Ki)
PPV 76 % 80,3 % 73 %
Spezifitat 64,9 % (56,8 %; 72,4 %) | 78,6 % (71,2 %; 84,8 %)
(95 % KI) Tabelle 10

PPV (95 % KI)

67,9 % (60,2 %; 74,8 %)

75,6 % (67,4 %; 82,5 %)

NPV (95 % KI)

90,9 % (83,9 %; 95,6%)

84,6 % (77,6 %; 90,1 %)

' Studie 1 & 2 — Quantum Blue® fCAL und Quantum Blue® fCAL high range
Studie 3 — BUHLMANN fCAL® ELISA und Quantum Blue® fCAL high

Freigabedatum: 2026-05-29
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' Studie 4 — BUHLMANN fCAL® ELISA
Studie 5 & 6 — Quantum Blue® fCAL und Quantum Blue® fCAL high range

2 CD = Morbus-Crohn-Pati

enten

3 UC = Colitis-ulcerosa-Patienten

range
ROC AUC ) 2 CD = Morbus-Crohn-Patienten
(95 % Ki) 0,901 (0,865; 0,938) 3 UC = Colitis-ulcerosa-Patienten
Tabelle6  Klinische Studie — CED-Uberwachung
Klinischer Entscheidungspunkt Calprotectin' vs Studie 4 Studie 5 Studie 6
CED vs. RDS L - L . .
80 uglg 160 ugl/g zukiinftige klinische Vereininigtes | Spanien Spanien
Remissionen oder Konigreich
Empfindlichkeit | 91,9 % (85,7 %; 96,1%) | 82,3 % (74,4 %; 885%) | |Regidive (Ref. 12) (Ref. 13) (Ref. 14)
95 % Ki :
@%K Patientenanzahl und 92 (CD?) 30 (CD?) 33 (CD?)
Spezifitat 67,4 % (56,8 %; 76,8 %) | 80,4 % (70,9 %; 88,0 %) demographische 20 (UC?)
(95 % KI) Informationen Adalimumab Infliximab
PPV (95 % KiI) 79,2 % (71,6 %; 85,5 %) | 85,0 % (77,3 %; 90,9 %) Therapie Therapie
Alter: 24-64 Alter: 18-68
NPV (95 % Ki) 86,1 % (75,9 %; 93,1 %) | 77,1 % (67,4 %; 85,0 %) 38 % 433% 47.2 %
mannlich mannlich mannlich
RO(O: LU 0,913 (0,876; 0,950) -
(95 % KI) Nachbeobachtungszeit
Tabelle 7 nach Calprotectin- 12 Monate 4 Monate 12 Monate
Messung
CED vs. nicht- Klinischer Entscheidungspunkt Patienten mit
CED 50 uglg 200 pglg Klimischem Rezidlv |11 9, 30 % 23%
Empfindlichkeit | 96,0 % (90,8 %; 98,7 %) | 79,0 % (70,8 %; 85,8 %) Nachbeobachtung
95 % Ki
1=l Toleranzgrenze 240 pglg 204 uglg 160 pglg
Spezifitat 50,6 % (42,5 %; 58,8 %) | 83,8 % (77,0 %; 89,2 %)
(95 % KI) NPV 96,8 % 100 % 96,1 %
PPV (95 % KIl) 61,0 % (53,8 %; 67,9 %) | 79,7 % (71,5 %; 86,4 %) PPV 27,6 % 75 % 68,7 %
NPV (95 % Ki) 94,0 % (86,5 %; 98,0 %) | 83,2 % (76,4 %; 88,7 %) Table 11
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TABELLEN UND ABBILDUNGEN

Methodenvergleich

Reproduzierbarkeit

* unter Berlcksichtigung der ULoQ des Tests, d.h. 600 pg/g

Zwischen Zwihs_cI;en R duzierb
Mittel- Intra-Test verschie- verschiedenen eprocuzierbar-
Chargen/Gera- keit
#| wert | n denen Tagen ten/Bediener
[ng/g] sD |, sD |, sD |, SD o
[pa/g] % VK [pal/g] % VK [palg] % VK [palg] % VK
11598 75| 34 | 56 1,7 2,9 3,6 6,1 53 8,8
2| 936 |75| 58 | 6,2 1,7 1,8 4,6 4,9 7,6 8,1
3[191,8|75(184] 96 | 0,0 0,0 | 144 7,5 23,3 12,2
41347,0175|52,3]|15,1| 0,0 0,0 | 19,9 57 55,9 16,1
5|532,1|75|874[16,4| 0,0 0,0 | 30,1 5,7 92,4 17,4
Tabelle 16
Linearitat
Empfohlener
. Getesteter . -
Serie Charge Messbereich [pg/g] linearer Bereich
[nalg]
| V3891 34,2-728,9
38 -600
1] V3690 37,3 -662,7
Tabelle 17

Reproduzierbarkeit der praanalytischen Extraktion

Regressionsanalyse nach Passing-Bablok
Steigung Schnitt- |[Verzerrung bei|Verzerrung bei R
(95 % KIl) |punkt [pg/g]| 80 pg/g (95 % | 160 pg/g (95 % (R?)
(95 % Ki) Kil) Kil)
0,902 12,9 6,4 % 1,7 % 0,956
(0,855; 0,948)| (6,3;20,5) [(1,9 %:; 13,8 %)| (-4,7 %; 2,8 %) | (0:913)
Tabelle 12
Bland-Altman Analyse
Durschschnittliche Untere LoA Obere LoA
Verzerrung (95 % CI) (95 % Cl)
(95 % ClI)
3,2% -36,6 % 43,1 %
(-0,2 %; 6,6 %) (-42,4 %; -30,8 %) (37,3 %; 48,9 %)
Tabelle 13
Wiederfindungsrate
# IinBi::\i;;rt svﬂl:te tuﬁ;v;:;rt (zzf':jen' Gesamtwieder-
[mg/g] [ng/g] [mg/g] Wert findung [%]
[ug/gl
1 51,9 47,6 99,5 104,5 105,1
2 61,7 47,6 109,3 119,9 109,7
3 101,6 47,6 149,2 157,8 105,8
4 117,4 47,6 165,0 167,1 101,3
5 185,5 95,3 280,8 310,9 110,7
6 462,9 95,3 558,2 569,0 101,9
7 51,9 47,6 99,5 104,5 105,1
8 61,7 47,6 109,3 119,9 109,7
Tabelle 14
Laborinterne Prazision
Intra-Test Zwisch_en Zwisch_en
. l\c\i’t‘::-tl- (Wieder.hol- vzr:::rl‘e- vzr:::rl‘e- Laborintern
[mg/g] % VK [ug/g] % VK [mg/g] % VK [mg/g] % VK
1* 60,7 (80| 4,0 6,7 01]011|18] 29 4,4 7,3
2" 96,2 (80| 9,7 10,1 | 56 | 59 | 0,0 | 0,0 1,3 | 11,7
3* | 2096 |80| 249 | 11,9 |21,9|105| 7,7 | 3,7 | 34,0 | 16,2
4> | 389,6 |80 63,2 | 16,2 [34,0| 8,7 | 0,0 | 0,0 71,7 | 18,4
5* | 587,1 |80|125,0| 21,3 |316| 54 | 1,8 | 0,3 | 128,9 | 22,0
6** | 690,8 (80| 654 | 9,5 |56,0| 81 | 00| 0,0 | 8,1 | 125
7**11102,8 80| 133,5| 12,1 |81,3| 7,4 |78,8| 7,1 1751 | 15,9
Tabelle 15

* Prazision des Quantum Blue® fCAL extended innerhalb des analytischen
Messintervalls
** Prazision des Quantum Blue® fCAL extended innerhalb des erweiterten
Messintervalls

Freigabedatum: 2026-05-29
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Zwischen verschiedenen

Mittel- Intra- | Extrak- Char- | Bedie-

wert Test tionen |Tagen| gen nern | Gesamt
ID | [pg/g]l| n | %CV %CV %CV | %CV | %CV %CV
S1| 512 |72 11,7 6,1 10,2 | 0,0 0,0 16,7
S2| 635 |72| 19,0 9,9 4,3 0,0 0,0 21,9
S3| 874 | 72| 132 12,4 1,8 4,6 1,2 18,8
S41159,5|72| 16,6 0,0 5,0 0,0 2,1 17,5
S5|1814 (72| 11,6 11,0 0,0 3,5 11,0 19,7
S6 | 270,5|72| 151 12,5 6,6 9,6 6,4 23,7
S7 (5708 |72 | 16,9 8,1 5,7 2,0 0,0 19,6
S8 16153 |72 | 17,0 8,9 9,3 0,0 0,0 21,3

Tabelle 18

Quantum Blue® fCAL extended



TABELLEN UND ABBILDUNGEN

Storende Substanzen

Markenname Wirkstoff Konzentration Name Endkonzentration
mg/50 mg Stuhl (KBE/mL Stuhlextrakt)
Duofer Fol Eisen (Il) sulfat 0,11 Escherichia coli 2,9 x107
(enthalt 0.4 mg Folsaure) Salmonella enterica subsp. enterica 8,2 x 107
Prednison Prednison 0,31 Klebsiella pneumoniae subsp. pneumonia 4,5x 107
Imurek Azathioprin 0,19 Citrobacter freundii 5,5x 107
Salofalk Mesalazin; 5,21 Shigella flexneri 5,0 x 107
5-ASA Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 5,3x 107
Agopton Lansoprazol 0,18 Tabelle 20
Asacol Mesalazin; 2,50
5-ASA
Vancocin Vancomycin 2,00
Bactrim Sulfamethoxazol + Trimethoprim | 1,7 + 0,35
Ciproxin Ciprofloxacin 1,25
Vitamin E DL-a-Tocopherolacetat 0,30
Berocca® B1 (1,4 mg), 0,015
(Multivitamin) B2 (1,6 mg), B6 (2 mg), B12
(1 ug), C (60 mg),
Fols&ure (200 mg), Nicotinamid
(18 mg), Pantothenséure (6 mg),
Biotin (0,15 mg),
Calcium (120 mg), Magnesium
(120 mg),
Zink (9,5 mg)
Hamoglobin Hamoglobin 1,25
Tabelle 19
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ANDERUNGSLOG

Datum Version Anderung

Prazisieren des Verwendungszwecks durch Hinzufiigen von Informationen zum
vorgesehenen Benutzer.

Uberarbeitung der Kapitel Vorsichtsmassnahmen, Testdurchfiihrung,
Leistungsmerkmale (Aktualisierung aller Unterkapitel), Tabellen und Abbildungen und
2026-05-29 A6 Symbole.

Aktualisierung der Kapitel Qualitdtskontrolle, Standardisierung, Einschrdnkungen,
Préanalytik, und Stérsubstanzen.

Aktualisierung des elFU-Symbols auf der Titelseite (gilt nur fiir die englischsprachige
Dokumentenversion).

MELDUNG VON ZWISCHENFALLEN IN EU-MITGLIEDSSTAATEN

Falls sich ein ernsthafter Zwischenfall in Zusammenhang mit diesem Produkt ereignet hat, melden Sie dies bitte umgehend
dem Hersteller und der zustandigen Behorde |hres Mitgliedsstaates.

SCHADEN BEIM VERSAND

Bitte informieren Sie Ihren Vertriebspartner, falls dieses Produkt beim Empfang beschadigt war.
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NOTIZEN
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SYMBOLE

BUHLMANN verwendet Symbole und Zeichen, die in ISO 15223-1 aufgefiihrt und beschrieben sind.
Fir die Definition der Symbole siehe Symbolglossar unter: www.buhimannlabs.ch/support/downloads/

Daruber hinaus werden die folgenden Symbole und Zeichen verwendet:

Symbol Bedeutung
Test Kassette
Extraktionspuffer
ICONTROL[L| |Kontrolle tief
[CONTROL H |Kontrolle hoch
RFID Chipkarte

Teile des Kits sind patentrechtlich geschitzt durch: EP2947459(B1);

JP6467436(B2)
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US10620216(B2); AU2015261919(B2);

c E 0123
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