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EΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

Το BÜHLMANN Quantum Blue® fCAL extended είναι ένα 
in vitro διαγνωστικό τεστ για τον ποσοτικό προσδιορισμό της 
καλπροτεκτίνης σε δείγματα ανθρώπινων κοπράνων που 
προορίζεται ως βοήθημα στην αξιολόγηση της φλεγμονής 
τιυ εβτερικού βλεννογόννου. Τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοήθημα για τη 
διάγνωση στη διάκριση της οργανικής, φλεγμονώδους 
νόσου του γαστρεντερικού σωλήνα (φλεγμονώδης νόσος 
του εντέρου, IBD, συγκεκριμένα νόσος του Crohn ή ελκώδης 
κολίτιδα, UC) από λειτουργική νόσο (σύνδρομο ευερέθιστου 
εντέρου, IBS) (αναφ. 1-7), σε ασθενείς με χρόνιο κοιλιακό 
άλγος και ως βοήθημα στην παρακολούθηση της νόσου του 
IBD (αναφ. 7-18). 
Για εργαστηριακή χρήση μόνο από επαγγελματίες υγείας. 
Δεν είναι αυτοματοποιημένο.  

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

Το τεστ έχει σχεδιαστεί για την επιλεκτική μέτρηση του 
αντιγόνου καλπροτεκτίνης με ανοσοδοκιμασία σάντουιτς. 
Ένα μονοκλωνικό αντίσωμα σύλληψης εξαιρετικά ειδικό για 
την καλπροτεκτίνη επικαλύπτεται πάνω στη δοκιμαστική 
μεμβράνη. Ένα δεύτερο μονοκλωνικό αντίσωμα ανίχνευσης 
συζευγμένο με κολλοειδή χρυσού εναποτίθεται στο ταμπόν 
απελευθέρωσης συζυγούς και απελευθερώνεται στο 
σύστημα αντίδρασης μετά την προσθήκη του εκχυλισμένου 
και αραιωμένου δείγματος κοπράνων. Η σύζευξη χρυσού 
καλπροτεκτίνης/αντι-καλπροτεκτίνης συνδέεται με το 
αντίσωμα αντι-καλπροτεκτίνης επικαλυμμένο στη 
δοκιμαστική μεμβράνη (γραμμή δοκιμής) και το υπόλοιπο 
ελεύθερο συζυγές χρυσού αντι-καλπροτεκτίνης συνδέεται με 
το αντίσωμα κατσίκας κατά ποντικού που είναι 
επικαλυμμένο στη δοκιμαστική μεμβράνη (γραμμή ελέγχου). 
Οι εντάσεις σήματος της γραμμής δοκιμής (T) και της 
γραμμής ελέγχου (C) μετρώνται ποσοτικά σε μια μη 
αυτοματοποιημένη διαδικασία δοκιμής από το Quantum 
Blue® Reader.  
Το Quantum Blue® fCAL extended πρέπει να εκτελείται σε 
εργαστηριακό περιβάλλον και δεν προορίζεται για χρήση σε  
αυτοδοκιμή ή δοκιμή παρά την κλίνη του ασθενή. 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Αντιδραστήρια Ποσότητα Κωδικός Σχόλια 

Κασέτα δοκιμής 25 τεμάχια B-LFCALUS-TC 

σφραγισμένο με 
κενό σε 
αλουμινόχαρτο 
πουγκί 

Ρυθμιστικό διάλυμα 
εκχύλισης 

1 μπουκάλι 

125 mL 
B-CAL-EX 

Ετοιμο προς 
χρήση 

Μάρτυρες 
Χαμηλό*/Υψηλό* 

2 φιαλίδια 

0.5 mL 
B-CALE-
CONSET 

Ετοιμο προς 
χρήση 

Κάρτα τσιπ RFID 1 τεμάχιο B-CALE-RCC 
Λευκή 
πλαστική κάρτα 

Κάρτα τσιπ RFID 1 τεμάχιο 
B-CALE-
RCC720 

Πράσινη 
πλαστική κάρτα 

Κάρτα Barcode 1 τεμάχιο B-CALE-BCC 
2D Πλαστική 
κάρτα Barcode 

Πίνακας 1 

*  Οι μάρτυρες περιέχουν συγκεκριμένες ποσότητες για παρτίδα φυσικής 
ανθρώπινης καλπροτεκτίνης. Ανατρέξτε στο πρόσθετο φύλλο δεδομένων 
QC για πραγματικές συγκεντρώσεις. 

ΕΛΈΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΙΤ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Τα προϊόντα BÜHLMANN έχουν κατασκευαστεί με τη 
μεγαλύτερη προσοχή και έχουν καταβληθεί όλες οι δυνατές 
προσπάθειες για να διασφαλιστεί η πληρότητα αυτού του κιτ 
δοκιμής και η απόδοσή του. Ωστόσο, σας συμβουλεύουμε 
να επαληθεύσετε το κιτ δοκιμής σας για την κατάσταση της 
κασέτας δοκιμής και της θήκης της με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια: 

 Ημερομηνία Λήξης 

 Η κατάσταση της θήκης χωρίς σφάλματα (π.χ. απουσία 
οποιασδήποτε διάτρησης που θα μπορούσε να 
προκληθεί από ακατάλληλο χειρισμό). 

 Η κατάσταση χωρίς σφάλματα της κασέτας δοκιμής (π.χ. 
απουσία γρατσουνιών στην αναλυτική μεμβράνη). 

Εάν μία από τις κασέτες δοκιμών δεν πληροί τα κριτήρια που 
αναφέρονται παραπάνω, χρησιμοποιήστε άλλη κασέτα 
δοκιμής. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Κλειστά αντιδραστήρια 

Φυλάσσεται στους 2-8 °C. Μη χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια μετά 
την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στις ετικέτες. 

Ανοιχτά Αντιδραστήρια  

Κασέτα δοκιμής 
Οι κασέτες δοκιμής που αφαιρέθηκαν από τη 
θήκη αλουμινίου πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
εντός 4 ωρών. 

Ρυθμιστικό διάλυμα 
εκχύλισης Φυλάσσετε για έως και 6 μήνες στους 2-8 °C μετά 

το άνοιγμα. Μάρτυρες 
Χαμηλό/Υψηλό 

Πίνακας 2 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

 Οι συσκευές που περιγράφονται παρακάτω δεν 
παρέχονται με το κιτ και πρέπει να παραγγελθούν 
χωριστά: 

Συσκευές Ποσότητα Κωδικός 

CALEX® Cap  

Διαθέσιμες συσκευασίες 
των 50, 200 ή 500 
σωληναρίων, γεμάτες με 
ρυθμιστικό διάλυμα 
εκχύλισης 5 mL 

Έτοιμο προς χρήση 

B-CALEX-C50 

B-CALEX-C200 

B-CALEX-C500 

BÜHLMANN 
Smart-Prep 

50 σωληνακια που 
αποτελούνται από 
σπάτουλες και καπάκια 
βάσης 

B-CAL-RD 

Quantum Blue® 
Reader 

1 μονάδα BI-POCTR-ABS 

Πίνακας 3 

 Vortex mixer για εξαγωγή κοπράνων 

 Πιπέτες ακριβείας με τιπς μιας χρήσης: 10-100 µL,  
100-1000 µL και 250-2500 µL 

 Φυγόκεντρος  

 Σωληνάρια πολυπροπυλενίου ή πολυστυρενίου 5 mL 
για αραίωση των εκχυλισμάτων 

 Χρονόμετρο (προαιρετικό) 

 Μαλακά χαρτομάντιλα ή στυπόχαρτο 
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Μέτρα Ασφαλειας 

 Αυτή η δοκιμασία προορίζεται μόνο για in vitro 
διαγνωστική χρήση. 

 Συνιστάται ο χειρισμός της δοκιμασίας να γίνεται από 
εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τις Ορθές 
Εργαστηριακές Πρακτικές (GLP): 
- Οι μάρτυρες αυτού του κιτ περιέχουν συστατικά 

ανθρώπινης προέλευσης. Αν και δοκιμάστηκαν και 
βρέθηκαν αρνητικά για HBV, HCV και HIV1/2, τα 
αντιδραστήρια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν 
να είναι ικανά να μεταδώσουν λοιμώξεις. 

- Τα δείγματα ασθενών θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται σαν να μπορούν να μεταδώσουν 
λοιμώξεις χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες 
προφυλάξεις. 

 Το ρυθμιστικό διάλυμα εκχύλισης και τα στοιχεία ελέγχου 
αυτού του κιτ περιέχουν συστατικά ταξινομημένα 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008:  
2-methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride (conc. 
≥ 0.0015 %), συνεπώς, τα αντιδραστήρια μπορεί να 
προκαλέσουν αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις (H317). 

 Αποφύγετε την επαφή των αντιδραστηρίων με το δέρμα, 
τα μάτια ή τις βλεννογόνους μεμβράνες. Σε περίπτωση 
επαφής, πλύντε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού. 
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ερεθισμός. 

 Τα αντιδραστήρια, τα δείγματα ασθενών και τυχόν 
απορριφθέντα υλικά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις εθνικές 
κατευθυντήριες γραμμές ή τους κανονισμούς για την 
ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους. 

Τεχνικές προφυλάξεις 

Εξαρτήματα κιτ 

 Η εξέταση πρέπει να εκτελείται σε θερμοκρασία 
δωματίου (19-27 °C) και σε σχετική υγρασία 24-68 %. 

 Όλα τα αντιδραστήρια και τα δείγματα πρέπει να 
εξισορροπούνται σε θερμοκρασία δωματίου (19-27 °C) 
πριν από την έναρξη της ανάλυσης.  

 Μόλις εξισορροπηθεί σε θερμοκρασία δωματίου, 
αφαιρέστε την κασέτα δοκιμής από τη θήκη αλουμινίου. 
Αφήστε την κασέτα δοκιμής να ισορροπήσει στο 
εργαστηριακό περιβάλλον για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν 
ξεκινήσετε την ανάλυση. 

 Ανακατέψτε καλά (στροβιλίστε) τα αντιδραστήρια πριν 
από τη χρήση. 

 Τα εξαρτήματα του κιτ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στις 
ετικέτες.  

 Μην αναμιγνύετε διαφορετικές παρτίδες αντιδραστηρίων. 

 Η δοκιμή έχει σχεδιαστεί για εκχυλίσματα κοπράνων που 
παρασκευάζονται χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό 
διάλυμα εκχύλισης που παρέχεται στο κιτ ή με το 
CALEX® Cap. Η χρήση άλλων ρυθμιστικών διαλυμάτων 
εκχύλισης θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένα 
αποτελέσματα. 

 Μην αποσυναρμολογείτε τις δοκιμαστικές κασέτες. 

 Χειριστείτε τις δοκιμαστικές κασέτες με προσοχή. Μην 
μολύνετε τη θύρα φόρτωσης δείγματος ή το παράθυρο 

ανάγνωσης μέσω επαφής με το δέρμα, άλλων υγρών 
κ.λπ. (εικόνα 1D). 

 Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα δοκιμής είναι επίπεδη, 
οριζόντια κατά την εκτέλεση της ανάλυσης. 

 Οι δοκιμαστικές κασέτες δεν μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν. 

Διαδικασια εξετασησ 

 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη διεξαγωγή 
της ανάλυσης. Η απόδοση της ανάλυσης θα επηρεαστεί 
αρνητικά, εάν τα αντιδραστήρια αραιωθούν, χειριστούν ή 
φυλάσσονται λανθασμένα υπό συνθήκες διαφορετικές 
από αυτές που περιγράφονται σε αυτήν την οδηγία 
χρήσης. 

 Σημειώστε ότι υπάρχουν δύο γενιές αναγνωστών: Το 
Quantum Blue® Reader 2ης Γενιάς με σειριακούς 
αριθμούς μεταξύ 1000 και 3000 (QB2) και Quantum 
Blue® Reader 3ης γενιάς με σειριακούς αριθμούς πάνω 
από 3000 (QB3G). 

 Το QB2 πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και 
προγραμματισμένο για το Quantum Blue® fCAL 
εκτεταμένη ανάλυση. Φορτώστε τη μέθοδο ανάλυσης 
χρησιμοποιώντας την κάρτα τσιπ RFID (B-CALE-RCC ή 
B-CALE-RCC720) πριν ξεκινήσετε τον προσδιορισμό (βλ 
εγχειρίδιο Quantum Blue® Reader).  

 Το QB3G πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και 
προγραμματισμένο για το Quantum Blue® fCAL είτε 
χρησιμοποιώντας την κάρτα γραμμικού κώδικα (B-
CALE-BCC) είτε επιλέγοντας από το μενού δοκιμής 
(μόνο Fast Track Mode).Όταν σας ζητηθεί από τον 
αναγνώστη να επιλέξετε την αραίωση δείγματος, επιλέξτε 
την κατάλληλη αραίωση δείγματος. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Quantum Blue® 
Reader. 

 Χρησιμοποιήστε την κάρτα τσιπ RFID (QB2)/την κάρτα 
γραμμικού κώδικα (QB3G) για να αλλάξετε τις 
παραμέτρους δοκιμής για συγκεκριμένες παρτίδες. 

 Τα δείγματα ασθενών που δεν χειρίζονται σωστά μπορεί 
να προκαλέσουν ανακριβή αποτελέσματα. 

 Προκειμένου να ληφθούν αξιόπιστα και ποσοτικά 
αποτελέσματα, είναι σημαντικό να ομογενοποιηθεί το 
δείγμα κοπράνων εξ ολοκλήρου στο ρυθμιστικό διάλυμα 
εκχύλισης εντός της συσκευής.  

 Όταν χρησιμοποιούνται εκχυλίσματα κοπράνων που 
λαμβάνονται με μέθοδο χειροκίνητης ζύγισης 
(BÜHLMANN Smart-Prep), είναι σημαντικό να 
φυγοκεντρούνται τα εκχυλίσματα πριν από την 
αποθήκευση. Φυγοκεντρήστε τους σωλήνες για 5 λεπτά 
στα 3000 x g. Μετά τη φυγοκέντρηση το υπερκείμενο 
πρέπει να μεταφερθεί σε φρέσκο σωλήνα αποθήκευσης. 

 Δείγματα άνω των 600 µg/g (έως 1800 µg/g) μπορούν να 
αραιωθούν επιπρόσθετα σε αναλογία 1:4 (1:2000, 
συνολικά) σε ρυθμιστικό διάλυμα εκχύλισης για να 
ληφθούν αποτελέσματα εντός του εύρους μέτρησης της 
εξέτασης. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

Για τη διαδικασία εκχύλισης, απαιτείται λιγότερο από 1 g 
δείγματος φυσικών κοπράνων. Συλλέξτε το δείγμα 
κοπράνων σε απλούς σωλήνες. 
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Σημαντικό: Το δείγμα πρέπει να συλλέγεται χωρίς χημικά ή 
βιολογικά πρόσθετα. 

Μεταφορά δειγμάτων 

Τα δείγματα κοπράνων πρέπει να παραληφθούν για 
επεξεργασία από το εργαστήριο εντός 3 ημερών από τη 
συλλογή. Τα δείγματα μπορούν να μεταφερθούν σε 
θερμοκρασία δωματίου ή να διατηρηθούν στο ψυγείο. 

Αποθήκευση δειγμάτων 

Τα δείγματα κοπράνων πρέπει να καταψύχονται στους  
2-8 °C και να εξαχθούν εντός 3 ημερών από την παραλαβή 
τους στο εργαστήριο. Μην αποθηκεύετε τα δείγματα σε 
υψηλές θερμοκρασίες. 

Σταθερότητα εκχυλίσματος 

Τα εκχυλίσματα καλπροτεκτίνης κοπράνων που 
λαμβάνονται με το CALEX® Cap είναι σταθερά σε 
θερμοκρασία δωματίου (23 °C) για 7 ημέρες και στους  
2-8 °C για έως και 15 ημέρες. Για μεγαλύτερη αποθήκευση, 
καταψύξτε τα εκχυλίσματα στους -20 °C. Τα κατεψυγμένα 
εκχυλίσματα είναι σταθερά για περίοδο έως και 23 μήνες. 
Τα εκχυλίσματα CALEX® Cap μπορούν να αποθηκευτούν 
και να καταψυχθούν απευθείας μέσα στο CALEX® Cap. Τα 
εκχυλίσματα μπορούν να υποβληθούν σε τέσσερις κύκλους 
κατάψυξης-απόψυξης. Πριν από τη μέτρηση, αφήστε τα 
κατεψυγμένα εκχυλίσματα να εξισορροπηθούν σε 
θερμοκρασία δωματίου. Για επαναχρησιμοποίηση / 
επαναμέτρηση των εκχυλισμάτων, βλέπε βήμα 2 στο 
κεφάλαιο διαδικασία ανάλυσης. 
Τα εκχυλίσματα καλπροτεκτίνης κοπράνων που 
λαμβάνονται με μέθοδο χειροκίνητης ζύγισης (π.χ. 
BÜHLMANN Smart-Prep) είναι σταθερά στους 2-8 °C για 
≤ 7 ημέρες ή στους -20 °C για 36 μήνες. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Η διαδικασία της ανάλυσης αποτελείται από τρία στάδια: 

1. Εξαγωγή δειγμάτων κοπράνων 

Η εκχύλιση περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης που 
παρέχονται με τις αντίστοιχες συσκευές. 

CALEX® Cap: Τα δείγματα υγρών κοπράνων μπορούν 
να μεταφερθούν απευθείας με πιπέτα στο CALEX® Cap. 
Ξεβιδώστε το μπλε καπάκι και μεταφέρετε 10 μL 
δείγματος κοπράνων στη συσκευή. Επανατοποθετήστε 
το CALEX® Cap και προχωρήστε με το βήμα ανάδευσης 
σύμφωνα με τη διαδικασία εκχύλισης που περιγράφεται 
και απεικονίζεται στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με 
το CALEX® Cap. 

2. Επεξεργασία δειγμάτων 

 CALEX® Cap: Μετά την εκχύλιση, η αραίωση του 
δείγματος κοπράνων είναι 1:500. Αφήστε το εκχύλισμα 
κοπράνων να ηρεμήσει για 10 λεπτά με τη λευκή κεφαλή 
της συσκευής στραμμένη προς τα κάτω. Ξεβιδώστε το 
μπλε καπάκι. Το υπερκείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
χωρίς περαιτέρω αραίωση στον προσδιορισμό 
πλευρικής ροής.  

 Μέθοδος χειροκίνητης ζύγισης (BÜHLMANN Smart-
Prep): Αφήστε το εκχύλισμα κοπράνων να ηρεμήσει για 
10 λεπτά μετά την εκχύλιση. Αραιώστε το υπερκείμενο 
1:10 με ρυθμιστικό διάλυμα εκχύλισης (π.χ. 50 µL 
εκχύλισμα κοπράνων και 450 μL ρυθμιστικό διάλυμα 
εκχύλισης) και ανακατέψτε καλά. Αφήστε τα δείγματα να 

ισορροπήσουν για τουλάχιστον 5 λεπτά στους 19-27 °C 
πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα (βήμα αρ. 3). 

3. Διαδικασία προσδιορισμού πλευρικής ροής και 
ανάγνωση 

Παρατήρηση: Ανατρέξτε στο δικό σας Quantum Blue® 
Reader εγχειρίδιο για να μάθετε για τις βασικές λειτουργίες 
και τον τρόπο προετοιμασίας και λειτουργίας των Quantum 
Blue® Readers, ειδικά πώς να επιλέξετε μεθόδους δοκιμής 
και πώς να φορτώσετε συγκεκριμένες παραμέτρους από την 
κάρτα τσιπ RFID (QB2)/την κάρτα γραμμικού κώδικα 
(QB3G) στο Quantum Blue® Reader. Βεβαιωθείτε ότι έχει 
εισαχθεί σωστά η δοκιμαστική κασέτα στο Quantum Blue® 
Reader, με πρώτο το παράθυρο ανάγνωσης (εικόνα 1D). 

QB2  

Δύο εναλλακτικές μέθοδοι μπορούν να φορτωθούν από την 
αντίστοιχη κάρτα τσιπ RFID: B-CALE-RCC720 (με 
εσωτερικό χρονοδιακόπτη) ή B-CALE-RCC (χωρίς 
εσωτερικό χρονόμετρο). Επιλέξτε μία από τις κάρτες τσιπ 
RFID πριν ξεκινήσετε τα πειράματα. Τοποθετήστε τη μέθοδο 
δοκιμής από την κάρτα τσιπ RFID στο Quantum Blue® 
Reader. 

 
QB3G  

Δύο διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας είναι διαθέσιμοι από 
την BÜHLMANN για τη μέτρηση δειγμάτων με το QB3G: 
Fast Track Mode ή Fail Safe Mode. Πριν ξεκινήσετε τον 
προσδιορισμό, ενημερωθείτε σε ποιο τρόπο λειτουργίας 
λειτουργεί ο αναγνώστης σας. 
Η μέθοδος δοκιμής μπορεί να φορτωθεί από την κάρτα 
γραμμωτού κώδικα (Fast Track και Fail Safe Mode) ή, εάν 
έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως, να επιλεγεί από το 
μενού δοκιμής (μόνο Fast Track Mode). Οι μετρήσεις 
μπορούν να πραγματοποιηθούν με ή χωρίς εσωτερικό 
χρονοδιακόπτη στη Fast Track Mode. Οι μετρήσεις στη Fail 
Safe Mode μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με 
εσωτερικό χρονοδιακόπτη.  

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην οθόνη του 
QB3G. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στους Σύντομους 
οδηγούς QB3G για τη Fast Track και Fail Safe Mode. 
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3.1. Μέθοδος με εσωτερικό χρονόμετρο 

QB2: χρησιμοποιήστε την πράσινη κάρτα τσιπ RFID  
B-CALE-RCC720 

QB3G (Fast Track Mode): όταν σας ζητηθεί από το QB3G 
να παραλείψετε τον χρόνο επώασης, επιλέξτε "NO" (ΟΧΙ) 

QB3G (Fail Safe Mode): προεπιλεγμένη ρύθμιση 

 Αποσυσκευάστε την κασέτα δοκιμής και εξισορροπήστε 
την για τουλάχιστον 2 λεπτά στο εργαστηριακό 
περιβάλλον. 

 Προσθέστε 60 µL εκχυλίσματος κοπράνων στη θύρα 
φόρτωσης δείγματος της κασέτας δοκιμής. 

 Τοποθετήστε τη δοκιμαστική κασέτα στη βάση της 
δοκιμαστικής κασέτας της συσκευής ανάγνωσης. 

 Κλείστε τη θήκη της δοκιμαστικής κασέτας και ξεκινήστε 
τη μέτρηση πατώντας το κουμπί έναρξης στο QB2 ή την 
επιλογή "Έναρξη μέτρησης" (Start Measurement) στο 
QB3G. 

 Η σάρωση ξεκινά αυτόματα μετά από 12 λεπτά 
(720 δευτερόλεπτα). 

Σημείωση μόνο για το QB2: Εάν εφαρμοστεί η 
επιπρόσθετη αραίωση σε αναλογία 1:4 (βλ. κεφάλαιο 
«Προφυλάξεις», υποκεφάλαιο «Διαδικασία εξέτασης»), 
το αποτέλεσμα της μέτρησης πρέπει να 
πολλαπλασιαστεί με συντελεστή 4. 

 Για μάρτυρες χαμηλό/υψηλό: Επαναλάβετε το βήμα 3.1 
με μάρτυρες 60 µL αντί για εκχύλισμα κοπράνων. 

 

3.2. Μέθοδος χωρίς εσωτερικό χρονόμετρο 

QB2: Χρησιμοποιήστε τη λευκή κάρτα τσιπ RFID B-CALE-
RCC 

QB3G (Fast Track Mode): όταν σας ζητηθεί από το QB3G 
να παραλείψετε τον χρόνο επώασης, επιλέξτε "YES" (ΝΑΙ) 

QB3G (Fail Safe Mode): η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη 

 Αποσυσκευάστε την κασέτα δοκιμής και εξισορροπήστε 
την για τουλάχιστον 2 λεπτά στο εργαστηριακό 
περιβάλλον. 

 Προσθέστε 60 µL εκχυλίσματος κοπράνων στη θύρα 
φόρτωσης δείγματος της κασέτας δοκιμής. 

 Επωάστε για 12 λεπτά ± 1 λεπτό (ρυθμίστε ένα 
χρονόμετρο χειροκίνητα). 

 Τοποθετήστε τη δοκιμαστική κασέτα στη βάση της 
δοκιμαστικής κασέτας της συσκευής ανάγνωσης. 

 Σαρώστε τη δοκιμαστική κασέτα με το Quantum Blue® 
Reader αμέσως πατώντας το κουμπί έναρξης στο QB2 ή 
την επιλογή "Έναρξη μέτρησης" (Start Measurement) 
στο QB3G. 

Σημείωση μόνο για το QB2: Εάν εφαρμοστεί η 
επιπρόσθετη αραίωση σε αναλογία 1:4 (βλ. κεφάλαιο 
«Προφυλάξεις», υποκεφάλαιο «Διαδικασία εξέτασης»), 
το αποτέλεσμα της μέτρησης πρέπει να 
πολλαπλασιαστεί με συντελεστή 4. 

 Για μάρτυρες χαμηλό/υψηλό: Επαναλάβετε το βήμα 3.2 
με 60 μL ελέγχου αντί για εκχύλισμα κοπράνων. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Το κιτ Quantum Blue® fCAL extended παρέχεται με δύο 
μάρτυρες: χαμηλός και υψηλός μάρτυρας. Οι μάρτυρες 
έχουν εκχωρημένα εύρη τιμών που υποδεικνύονται στο 
φύλλο δεδομένων QC που παρέχεται με κάθε κιτ. Για να 
διασφαλιστεί η ποιότητα και η απόδοση του εξοπλισμού 
και των αντιδραστηρίων, οι μάρτυρες θα πρέπει να 
μετρώνται τακτικά. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να 
καταρτίσει το δικό του πρόγραμμα για τη μέτρηση των 
δειγμάτων μαρτύρων. Οι μετρήσεις μαρτύρων πρέπει να 
βρίσκονται εντός των ενδεικνυόμενων τιμών για να 
ληφθούν έγκυρα αποτελέσματα. 

 Εάν η απόδοση της ανάλυσης δεν συσχετίζεται με τα 
καθορισμένα όρια και η επανάληψη αποκλείει λάθη στην 
τεχνική, ελέγξτε τα ακόλουθα ζητήματα: i) εισαγωγή με 
πιπέτα, έλεγχος θερμοκρασίας και χρονισμός; 
ii) ημερομηνίες λήξης των αντιδραστηρίων; και 
iii) συνθήκες αποθήκευσης και επώασης. 

 Το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου του 
Quantum Blue® Reader που εκτελείται κατά την εκκίνηση 
πρέπει να είναι έγκυρη. 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Για έγκυρο αποτέλεσμα δοκιμής, η γραμμή ελέγχου (C) 
πρέπει να είναι ορατή σε κάθε περίπτωση (βλέπε 
σχήματα 1Α και 1Β). Χρησιμοποιείται μόνο ως 
λειτουργικός έλεγχος δοκιμής και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία της γραμμής δοκιμής 
(T). Εάν η γραμμή δοκιμής (Τ) δεν είναι ανιχνεύσιμη μετά 
από 12 λεπτά χρόνου επώασης (εικόνα 1Α), η 
συγκέντρωση της καλπροτεκτίνης που υπάρχει στο 
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δείγμα κοπράνων είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης. 
Εάν μια γραμμή δοκιμής (Τ) είναι ανιχνεύσιμη μετά από 
12 λεπτά χρόνου επώασης (εικόνα 1Β), η συγκέντρωση 
καλπροτεκτίνης που υπάρχει στο δείγμα κοπράνων 
υπολογίζεται με το Quantum Blue® Reader. 

 Εάν μόνο η γραμμή δοκιμής (Τ) είναι ανιχνεύσιμη μετά 
από 12 λεπτά χρόνου επώασης (εικόνα 1C), το 
αποτέλεσμα της δοκιμής δεν είναι έγκυρο και η ανάλυση 
πρέπει να επαναληφθεί χρησιμοποιώντας άλλη κασέτα 
δοκιμής. 

 Εάν ούτε η γραμμή ελέγχου (C) ούτε η γραμμή δοκιμής 
(Τ) είναι ανιχνεύσιμα μετά από 12 λεπτά χρόνου 
επώασης (εικόνα 1D), το αποτέλεσμα της δοκιμής δεν 
είναι έγκυρο και η ανάλυση πρέπει να επαναληφθεί 
χρησιμοποιώντας άλλη κασέτα δοκιμής. 

 Οπως και το Quantum Blue® Reader επιτρέπει την 
ποσοτική αξιολόγηση των γραμμών δοκιμής (T) και 
ελέγχου (C), πραγματοποιείται πρόσθετος έλεγχος 
εγκυρότητας της γραμμής ελέγχου (C). Εάν η ένταση του 
σήματος της γραμμής ελέγχου (C) είναι κάτω από ένα 
όριο μετά από 12 λεπτά χρόνου επώασης, το 
αποτέλεσμα της δοκιμής δεν είναι επίσης έγκυρο και η 
ανάλυση πρέπει να επαναληφθεί χρησιμοποιώντας άλλη 
κασέτα δοκιμής. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 Δεν υπάρχουν διεθνώς ή εθνικά αναγνωρισμένα υλικά 
αναφοράς ή διαδικασίες μέτρησης αναφοράς για την 
αναλυόμενη ουσία καλπροτεκτίνης σε δείγμα κοπράνων. 
Το Quantum Blue® fCAL extended υποποιείται με το 
BÜHLMANN fCAL® ELISA (κωδικός παραγγελίας:  
EK-CAL), το οποίο είναι τυποποιημένο με χρήση 
εσωτερικού υλικού αναφοράς. 

 Το Quantum Blue® Reader χρησιμοποιεί μια τυπική 
καμπύλη ειδική για παρτίδα για τον υπολογισμό της 
συγκέντρωσης καλπροτεκτίνης. Το διάστημα 
εμπιστοσύνης 95 % της συνδυασμένης αβεβαιότητας του 
βαθμονομητή προϊόντος είναι χαμηλότερο από 20,0 %, η 
συνδυασμένη αβεβαιότητα των στοιχείων ελέγχου 
μικρότερη από 30,0 %. 

 Το εύρος της ανάλυσης είναι μεταξύ 38 και 600 µg/g, με 
εκτεταμένο διάστημα μέτρησης (EMI) έως και 1800 μg/g 
κατά τη χρήση της επιπρόσθετης αραίωσης σε αναλογία 
1:4 (βλ. κεφάλαιο «Προφυλάξεις», υποκεφάλαιο 
«Διαδικασία εξέτασης»). 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 Αντιδραστήρια που παραδίδονται με το Quantum Blue® 
fCAL εκτεταμένο κιτ προορίζεται για τον προσδιορισμό 
των επιπέδων καλπροτεκτίνης μόνο σε δείγματα 
ανθρώπινων κοπράνων. 

 Οι τιμές καλπροτεκτίνης κοπράνων προορίζονται ως 
βοήθημα στη διάγνωση στη διάκριση της οργανικής 
νόσου από τη λειτουργική νόσο και ως βοήθημα στην 
παρακολούθηση της IBD. Τα αποτελέσματα θα πρέπει 
πάντα να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με άλλα κλινικά 
και εργαστηριακά ευρήματα. 

 Για την παρακολούθηση της νόσου του IBD, πολλαπλές 
μετρήσεις καλπροτεκτίνης κοπράνων που 
πραγματοποιούνται σε μεσοδιαστήματα έως και 
4 εβδομάδων έχουν προταθεί ότι έχουν την καλύτερη 

διαγνωστική ακρίβεια στην πρόβλεψη της κλινικής 
υποτροπής σε ασθενείς (αναφ. 19-20). 

 Σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν τα επίπεδα 
καλπροτεκτίνης είναι εξαιρετικά υψηλά (πάνω από 
5000 μg/g, π.χ. σε οξεία UC), το σύστημα δοκιμής μπορεί 
να είναι επιρρεπές σε ένα φαινόμενο αγκίστρου υψηλής 
δόσης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε τιμές κάτω από 
το αναμενόμενο εύρος ανάλυσης των 600 μg/g όριο. 
Συνιστάται να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε 
αποτελέσματα άνω των 300 μg/g όταν συνοδεύονται από 
έντονα συμπτώματα. 

 Οι ασθενείς που λαμβάνουν τακτικά ΜΣΑΦ μπορεί να 
έχουν αυξημένα επίπεδα καλπροτεκτίνης κοπράνων. 

 Τα αποτελέσματα ενδέχεται να μην είναι κλινικά 
εφαρμόσιμα σε παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών που 
έχουν ελαφρώς αυξημένα επίπεδα καλπροτεκτίνης στα 
κόπρανα (αναφ. 21-24). 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

I. Διαχωρισμος της οργανικης νοσου απο την 
λειτουργικη γαστρεντερικη νοσο 

Ο προσδιορισμός των επιπέδων καλπροτεκτίνης στα 
κόπρανα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αξιόπιστο και απλό 
βοήθημα για τη διάκριση των οργανικών από τις 
λειτουργικές γαστρεντερικές παθήσεις (αναφ. 1-7). 
Οι κατηγορίες αποτελεσμάτων βασίζονται σε δεδομένα από 
κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από την 
BÜHLMANN και αποτελούν συστάσεις της BÜHLMANN. 
Όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα πρέπει να 
ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες πληροφορίες 
από τα κλινικά συμπτώματα του ασθενούς, το ιατρικό 
ιστορικό και άλλα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα. 

Κλινικά κατώφλια 

Τα ακόλουθα δεδομένα καθορίστηκαν με το BÜHLMANN 
fCAL® ELISA (κωδικός παραγγελίας: EK-CAL).  
Τα αποτελέσματα από 58 κλινικά δείγματα από ασθενείς με 
διάγνωση IBS και 131 κλινικά δείγματα από ασθενείς με 
διάγνωση IBD, από μια διεθνή κλινική μελέτη, αναλύθηκαν 
για να ληφθούν οι τιμές που περιγράφονται στον πίνακα 4.  

Συγκέντρωση 
καλπροτεκτίνης 

Ερμηνεία Παρακολούθηση 

< 80 µg/g Κανονικός Καμία 

80 – 160 µg/g Γκρι-ζώνη/Οριακή γραμμή 
Παρακολούθηση 
εντός 4-6 εβδομάδων 

> 160 µg/g Υψηλό 
Επαναλάβετε όσο 
χρειάζεται 

Πίνακας 4 

Τιμές καλπροτεκτίνης κάτω από 80 μg/g 

Οι τιμές καλπροτεκτίνης κοπράνων < 80 μg/g δεν είναι 
ενδεικτικές φλεγμονής στο γαστρεντερικό σωλήνα. Οι 
ασθενείς με χαμηλά επίπεδα καλπροτεκτίνης δεν είναι 
πιθανό να χρειάζονται επεμβατικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό της αιτίας της φλεγμονής. 

Τιμές καλπροτεκτίνης μεταξύ και ίσες με 80 και 160 μg/g 

Τα επίπεδα καλπροτεκτίνης στο μέσο των κοπράνων μεταξύ 
και ίσων με 80 και 160 μg/g, που ονομάζονται επίσης 
επίπεδα γκρίζας ζώνης, δεν είναι άμεσα ενδεικτικά μιας 
ενεργού φλεγμονής που απαιτεί άμεση παρακολούθηση με 
επεμβατική εξέταση. Ωστόσο, η παρουσία φλεγμονής δεν 
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μπορεί να αποκλειστεί. Συνιστάται επαναξιολόγηση των 
επιπέδων καλπροτεκτίνης κοπράνων μετά από 4 έως 
6 εβδομάδες για τον προσδιορισμό της φλεγμονώδους 
κατάστασης. 

Τιμές καλπροτεκτίνης άνω των 160 μg/g 

Οι τιμές καλπροτεκτίνης κοπράνων > 160 μg/g είναι 
ενδεικτικές της διήθησης ουδετερόφιλων στο γαστρεντερικό 
σωλήνα. Επομένως, αυτό μπορεί να σηματοδοτεί την 
παρουσία ενεργού φλεγμονώδους νόσου. Προτείνονται 
κατάλληλες περαιτέρω διερευνητικές διαδικασίες από 
ειδικούς για την επίτευξη συνολικής κλινικής διάγνωσης. 

Κλινική αξιολόγηση 

Η ικανότητα της εκτεταμένης δοκιμής Quantum Blue® fCAL 
να διακρίνει μεταξύ ασθενών με φλεγμονώδη νόσο του 
εντέρου (IBD) και άλλων μη φλεγμονωδών γαστρεντερικών 
διαταραχών, συμπεριλαμβανομένου του IBS, αξιολογήθηκε 
χρησιμοποιώντας κλινικά δείγματα που συλλέχθηκαν από 
278 ασθενείς και εξήχθησαν χρησιμοποιώντας το CALEX® 
Cap. Εκατόν είκοσι τέσσερις (124) ασθενείς είχαν τελική 
διάγνωση IBD (νόσος του Crohn, ελκώδης κολίτιδα ή 
απροσδιόριστη κολίτιδα), 92 ασθενείς έπασχαν από IBS και 
62 ασθενείς παρουσίασαν κοιλιακό άλγος και/ή διάρροια ή 
άλλου είδους γαστρεντερικό άλγος που δεν σχετίζεται με -
φλεγμονώδεις καταστάσεις (ανατρέξτε στον πίνακα 5). Η 
τελική διάγνωση υποστηρίχθηκε από ενδοσκοπικά καθώς 
και άλλα κλινικά ευρήματα. 

Κλινική ευαισθησία 91,9 % (95 % CI: 85,7-96,1 %) στα 
80 µg/g και κλινική ειδικότητα 78,6 % (95 % CI:  
71,2-84,8 %) στα 160 µg/g, μπορεί να επιτευχθεί στη 
διαφοροποίηση μεταξύ IBD και άλλων μη φλεγμονωδών 
παθήσεων που σχετίζονται με το γαστρεντερικό σύστημα, 
συμπεριλαμβανομένου του Συνδρόμου Ευερέθιστου 
Εντέρου (IBS). Η ανάλυση καμπύλης ROC είχε ως 
αποτέλεσμα AUC 0,901 (ανατρέξτε στον πίνακα 6). 

Κλινική ευαισθησία 91,9 % (95 % CI: 85,7-96,1 %) στα 
80 µg/g και κλινική ειδικότητα 80,4 % (95 % CI: 70,9-88,0 %) 
στα 160 µg/g, μπορεί να επιτευχθεί στη διαφοροποίηση 
μεταξύ IBD και IBS. Η ανάλυση καμπύλης ROC είχε ως 
αποτέλεσμα AUC 0,913 (ανατρέξτε στον πίνακα 7). 

Ο βέλτιστος συνδυασμός αποκοπής για αυτές τις ομάδες 
ασθενών θα μπορούσε να οριστεί με ανάλυση ROC στα 
80 μg/g και 160 μg/g καλπροτεκτίνης, η οποία είναι ελαφρώς 
πιο αυστηρή από έναν συνδυασμό πιο ευαίσθητης 
χαμηλότερης αποκοπής 50 μg/g με χαμηλότερη απόδοση 
στην εξειδίκευση και ανώτερη αποκοπή 200 μg/g με 
ελαφρώς χαμηλότερη ευαισθησία (πίνακες 8 και 9). 

II. Παρακολούθηση IBD 
Κλινικά κατώφλια 
Ο προσδιορισμός της καλπροτεκτίνης των κοπράνων είναι 
επίσης ένας αξιόπιστος και απλός τρόπος για να 
υποβοηθηθεί η παρακολούθηση ασθενών με ΙΦΝΕ 
(σχ. 7-18). 
Οι κατηγορίες αποτελεσμάτων που εμφανίζονται είναι 
συστάσεις και η καθιέρωσή τους βασίζεται σε 
συμπυκνωμένη γνώση των δημοσιευμένων περικοπών και 
μελετών κλινικής απόδοσης. Συνιστάται στους 
επαγγελματίες υγείας να καθορίζουν τα μεμονωμένα 
κατώφλια ασθενών προσδιορίζοντας το βασικό επίπεδο 
καλπροτεκτίνης του ασθενούς κατά τη διάρκεια της ύφεσης 
της νόσου. 

Τιμές καλπροτεκτίνης παρακάτω 100 μg/g 

Τα επίπεδα καλπροτεκτίνης κοπράνων κάτω από 100 μg/g 
μπορούν να υποδεικνύουν αξιόπιστα ασθενείς, με χαμηλό 
κίνδυνο κλινικής υποτροπής, σε ενδοσκοπική ύφεση για 
τους οποίους μπορούν να αποφευχθούν επεμβατικές 
ενδοσκοπικές διαδικασίες (αναφ. 7-18). 

Τιμές καλπροτεκτίνης μεταξύ 100 και 300 μg/g 

Τα επίπεδα καλπροτεκτίνης κοπράνων μεταξύ 100-300 μg/g 
μπορεί να υποδηλώνουν την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου 
την επόμενη περίοδο για την αξιολόγηση των τάσεων 
ανάπτυξης της νόσου.  

Τιμές καλπροτεκτίνης άνω των 300 μg/g 

Τα επίπεδα καλπροτεκτίνης κοπράνων πάνω από 300 μg/g 
θα πρέπει να επαναλαμβάνονται και, εάν επιβεβαιωθούν 
αυξημένα επίπεδα, να ζητηθούν περαιτέρω διερευνητικές 
διαδικασίες (αναφ. 7-18). 

Κλινική αξιολόγηση 

Η συσχέτιση των επιπέδων καλπροτεκτίνης και της 
φλεγμονώδους κατάστασης του εντερικού βλεννογόνου των 
ασθενών, σύμφωνα με ενδοσκοπικές αξιολογήσεις, 
προσδιορίστηκε σε επτά ανεξάρτητες μελέτες 
χρησιμοποιώντας δοκιμές καλπροτεκτίνης BÜHLMANN 
(ανατρέξτε στον πίνακα 10 για ένα παράδειγμα τριών από 
αυτές τις μελέτες). Με βάση μια μετα-ανάλυση των εν λόγω 
επτά μελετών, οι τιμές που ελήφθησαν για την περιοχή κάτω 
από τη συνοπτική καμπύλη λειτουργικού χαρακτηριστικού 
δέκτη (AUC-SROC) ήταν 0,890, για ευαισθησία 80,0 %  
(95 % CI: 72,5-84,9 %) και για ειδικότητα 88,4 % (95 % CI: 
83,2-92,1 %). 
Η διαγνωστική αξία της καλπροτεκτίνης στην πρόβλεψη 
μελλοντικής κλινικής ύφεσης και υποτροπής, σύμφωνα με τα 
συμπτώματα του ασθενούς, τους δείκτες κλινικής 
δραστηριότητας, την απρογραμμάτιστη ανάγκη για 
κλιμάκωση της θεραπείας, τη νοσηλεία ή την επείγουσα 
κατάσταση προσδιορίστηκε σε δέκα μελέτες με τη χρήση 
εξετάσεων καλπροτεκτίνης BÜHLMANN (ανατρέξτε στον 
πίνακα 11 για ένα παράδειγμα τριών από αυτές τις μελέτες). 
Με βάση μια μετα-ανάλυση αυτών των δέκα μελετών, οι 
τιμές που ελήφθησαν για την περιοχή κάτω από τη 
συνοπτική καμπύλη λειτουργικού χαρακτηριστικού δέκτη 
(AUC-SROC) ήταν 0,862, για ευαισθησία 80,9 % (95 % CI: 
71,2-87,9 %) και για την ειδικότητα 79,9 % (95 % CI:  
75,0-84,1 %). 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΑΠΌΔΟΣΗΣ 

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά απόδοσης έχουν καθιερωθεί 
στο Quantum Blue® Reader 3ης γενιάς και επαληθεύτηκαν, 
όπου εφαρμοζόταν, στο Quantum Blue® Reader 2ης γενιάς. 

Τα υποδεικνυόμενα χαρακτηριστικά απόδοσης ισχύουν και 
για τις δύο γενιές συσκευών ανάγνωσης. 

Σύγκριση μεθόδων 

Quantum Blue® fCAL extended έναντι BÜHLMANN 
fCAL® ELISA 

Η μελέτη σύγκρισης μεθόδων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα 
με την κατευθυντήρια γραμμή CLSI EP09c, 3η έκδοση. 
Εκατόν σαράντα ένα δείγματα αναλύθηκαν 
χρησιμοποιώντας 3 παρτίδες Quantum Blue® fCAL 
extended σε διάστημα 5 ημερών. Οι τιμές αναφοράς με 
συγκεντρώσεις καλπροτεκτίνης που εμπίπτουν στο εύρος 
μέτρησης 38,5-591,4 µg/g καθορίστηκαν με 1 παρτίδα του 



  

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2026-05-29  9/16 Quantum Blue® fCAL extended  

BÜHLMANN fCAL® ELISA. Η μεροληψία στα σημεία 
κλινικής απόφασης 80 και 160 µg/g καθορίστηκαν 
χρησιμοποιώντας γραμμική παλινδρόμηση Passing-Bablok 
και πληρούσαν τα κριτήρια αποδοχής ≤ 15 %. Η μέση 
μεροληψία καθορίστηκε χρησιμοποιώντας την ανάλυση 
Bland-Altman. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στους 
πίνακες 12 και 13.  

Ανάκτηση: 101 – 111 % 

Έξι (6) εκχυλίσματα δειγμάτων κοπράνων με επίπεδα 
καλπροτεκτίνης που κυμαίνονταν από 51,9 μg/g έως 462,9 
μg/g εμβολιάστηκαν με 47,6 μg/g ή 95,3 μg/g 
καλπροτεκτίνης σε υλικό βαθμονομητή. Ο εμβολιασμός 
πραγματοποιήθηκε στο 5 % ή στο 10 % του όγκου 
δείγματος. Τα δείγματα «αναφοράς» εμβολιάστηκαν με τον 
αντίστοιχο όγκο ρυθμιστικού διαλύματος εκχύλισης. Τα 
δείγματα «αναφοράς» και «αναφοράς + εμβολιασμού» 
μετρήθηκαν σε 14 επαναλήψεις. Τα αποτελέσματα ήταν 
εντός του κριτηρίου αποδοχής 80-120% και συνοψίζονται 
στον πίνακα 14. 

Επαναληψιμότητα: 6,7 – 21,3% CV 

Εργαστηριακή ακρίβεια: 7,3 – 22,0 % CV 

Η επαναληψιμότητα και η ακρίβεια εντός εργαστηρίου 
καθορίστηκαν σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία CLSI 
EP05-A3 χρησιμοποιώντας τον τυποποιημένο σχεδιασμό 
μελέτης 20 ημερών x 2 εκτελέσεων x 2 επαναλήψεων και 
κριτήριο αποδοχής 25 % CV. Εξετάστηκαν πέντε (5) 
συγκεντρωμένα εκχυλίσματα δειγμάτων κοπράνων με 
συγκεντρώσεις καλπροτεκτίνης που καλύπτουν το 
αναλυτικό διάστημα μέτρησης (AMI) (38-600 μg/g) της 
ανάλυσης. Μόνο για ενδοεργαστηριακή ακρίβεια, 
εξετάστηκαν επιπλέον 2  δείγματα με συγκεντρώσεις εντός 
του εκτεταμένου διαστήματος μέτρησης (EMI)  
(600-1800 μg/g). Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον 
πίνακα 15. 

Αναπαραγωγιμότητα: 8,1 – 17,4 % CV 

Η αναπαραγωγιμότητα καθορίστηκε σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή CLSI EP05-A3 χρησιμοποιώντας 
σχεδιασμό μελέτης 3 οργάνων/παρτίδων/χειριστών x 5 
ημερών x 5 επαναλήψεων και κριτήριο αποδοχής 25 % CV. 
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Quantum Blue® 
Reader 3ης γενιάς. Εξετάστηκαν 5 εκχυλίσματα κοπράνων. 
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα 16. 

Όριο ανίχνευσης (LoD): 35,7 μg/g 

Το LoD καθορίστηκε σύμφωνα με την κατευθυντήρια 
γραμμή CLSI EP17-A2 χρησιμοποιώντας παραμετρική και 
μη παραμετρική ανάλυση αντίστοιχα, με αναλογία ψευδών 
θετικών (α) ορισμένη στο 5 % και ψευδών αρνητικών (β) 
ορισμένη στο 5 % βάσει των 120 προσδιορισμών με 60 
κενές επαναλήψεις και 60 επαναλήψεις χαμηλού επιπέδου, 
και LoB 16,2 µg/g, που καθορίστηκε με χρήση μη 
παραμετρικής ανάλυσης. 

Όριο ποσοτικού προσδιορισμού (LoQ): 35,7 μg/g 

Το LoQ καθορίστηκε σύμφωνα με την κατευθυντήρια 
γραμμή CLSI EP17-A2, με βάση τουλάχιστον 60 
προσδιορισμούς και στόχο ακρίβειας 30 % CV. Επειδή η 
προσδιορισμένη συγκέντρωση του LoQ ήταν κάτω από το 
LoD, το LoQ ορίστηκε ίσο με το LoD στα 35,7 μg/g.

Γραμμικό εύρος: 38 – 600 μg/g 
Το γραμμικό εύρος του Quantum Blue® fCAL extended 
προσδιορίστηκε σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 
CLSI EP06-Ed2. Για την καλπροτεκτίνη σε εκχύλισμα 
κοπράνων, έχει δειχθεί ότι η μέθοδος είναι γραμμική από 
37,3 έως 662,7 μg/g, εντός επιτρεπτής απόκλισης 
± 20 %/± 15 μg/g στο συγκεκριμένο διάστημα μέτρησης. Με 
βάση τα αποτελέσματα της αναλυτικής ευαισθησίας, του 
φαινομένου προζώνης και της γραμμικότητας, συνιστάται 
ένα γραμμικό εύρος 38-600 μg/g. Τα αποτελέσματα 
συνοψίζονται στον πίνακα 17.  

Εκτεταμένο διάστημα μέτρησης (EMI): 600 – 1800 µg/g 

Ανάκτηση: 70 % – 127 % 
Το EMI του Quantum Blue® fCAL extended καθορίστηκε 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή CLSI EP34-Ed1. 
Δείγματα με γνωστή συγκέντρωση εντός του EMI 
αραιώθηκαν χειροκίνητα με τον συνιστώμενο συντελεστή 
αραίωσης 4 από 2 χειριστές και αναλύθηκαν με 
2 διαφορετικές παρτίδες αντιδραστηρίων. Επιτρέπεται 
ανάκτηση αραίωσης 70 %-130 %. 

Φαινόμενο προζώνης (High dose hook effect) 

Δείγματα με συγκεντρώσεις καλπροτεκτίνης έως 3300 μg/g 
μπορούν να μετρηθούν χωρίς να περιοριστεί το εύρος 
μέτρησης του Quantum Blue® fCAL extended. Η μελέτη 
φαινομένου προζώνης πραγματοποιήθηκε σε δύο 
ανεξάρτητες παρτίδες αντιδραστηρίων και οι συγκεντρώσεις 
καθορίστηκαν με βάση μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
με το BÜHLMANN fCAL® turbo. 

ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

CALEX® Cap αναπαραγωγιμότητα εξαγωγής:  
16,7 – 23,7 % CV 

Μεταξύ εκχυλίσεων: 0,0 – 12,5 % CV 

Η αναπαραγωγιμότητα εκχύλισης καθορίστηκε σύμφωνα με 
την κατευθυντήρια γραμμή CLSI EP05-A3 χρησιμοποιώντας 
σχεδιασμό μελέτης 2 ημερών x 2 χειριστών x 3 παρτίδων 
CALEX® Cap x 2 εκχυλίσεων x 3 επαναλήψεων και κριτήριο 
αποδοχής 30 % CV. Αναλύθηκαν οκτώ κλινικά δείγματα 
κοπράνων με συγκεντρώσεις καλπροτεκτίνης που 
κυμαίνονται από 51,2-615,3 μg/g. Τα αποτελέσματα 
συνοψίζονται στον πίνακα 18. 

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Η ευαισθησία του Quantum Blue® fCAL extended σε από του 
στόματος φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα 
διατροφής, αιμοσφαιρίνη καθώς και εντεροπαθολογικούς 
μικροοργανισμούς αξιολογήθηκε σύμφωνα με την 
κατευθυντήρια γραμμή CLSI EP07-A2. Η μεροληψία σε 
αποτελέσματα άνω του 20 % θεωρήθηκε παρεμβολή. 
 
Δεν ανιχνεύτηκε παρεμβολή με τις ουσίες που αναφέρονται 
στον πίνακα 19, μέχρι τις υποδεικνυόμενες συγκεντρώσεις.  
Δεν ανιχνεύτηκε παρεμβολή με τους εντεροπαθολογικούς 
μικροοργανισμούς που αναφέρονται στον πίνακα 20, μέχρι 
τις υποδεικνυόμενες ποσότητες μονάδων σχηματισμού 
αποικιών (CFU) ανά mL εκχυλίσματος δείγματος κοπράνων. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Αποτελέσματα δοκιμής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Σχήμα 1Α Εικόνα 1Β Εικόνα 1Γ Εικόνα 1Δ 

Σχήμα 1 

Κλινική Μελέτη – διάκριση της οργανικής νόσου από τη 
λειτουργική γαστρεντερική νόσο 

Τελική 
διάγνωση 

Κατανομή των αποτελεσμάτων των ασθενών σε 
αριθμούς (ποσοστό) εντός του εκτεταμένου 

διαγνωστικού εύρους Quantum Blue® fCAL extended 

< 80 µg/g 80 - 160 µg/g > 160 µg/g Σύνολο  

IBD 10 (8,1 %) 12 (9,7 %) 102 (82,3 %) 124 

IBS 62 (67,4 %) 12 (13,0 %) 18 (19,6 %) 92 

Άλλα GI 38 (61,3 %) 9 (14,5 %) 15 (24,2 %) 62 

Πίνακας 5 

IBD έναντι  
μη IBD 

Σημείο κλινικής απόφασης 

80 µg/g 160 µg/g 

Ευαισθησία  
(95 % CI) 

91,9 % (85,7 %; 96,1 %)  82,3 % (74,4 %; 88,5 %) 

Ειδικότητα  
(95 % CI) 

64,9 % (56,8 %; 72,4 %)  78,6 % (71,2 %; 84,8 %) 

PPV (95 % CI) 67,9 % (60,2 %; 74,8 %)  75,6 % (67,4 %; 82,5 %)  

NPV (95 % CI) 90,9 % (83,9 %; 95,6 %)  84,6 % (77,6 %; 90,1 %)  

ROC AUC  
(95 % CI) 

0,901 (0,865; 0,938) 

Πίνακας 6 

IBD έναντι IBS 
Σημείο κλινικής απόφασης 

80 µg/g 160 µg/g 

Ευαισθησία  
(95 % CI) 

91,9 % (85,7 %; 96,1 %) 82,3 % (74,4 %; 88,5 %)  

Ειδικότητα  
(95 % CI) 

67,4 % (56,8 %; 76,8 %) 80,4 % (70,9 %; 88,0 %) 

PPV (95 % CI) 79,2 % (71,6 %; 85,5 %) 85,0 % (77,3 %; 90,9 %) 

NPV (95 % CI) 86,1 % (75,9 %; 93,1 %) 77,1 % (67,4 %; 85,0 %) 

ROC AUC  
(95 % CI) 

0,913 (0,876; 0,950) 

Πίνακας 7 

IBD έναντι  
μη IBD 

Σημείο κλινικής απόφασης 

50 µg/g 200 µg/g 

Ευαισθησία  
(95 % CI) 

96,0 % (90,8 %; 98,7 %) 79,0 % (70,8 %; 85,8 %) 

Ειδικότητα  
(95 % CI) 

50,6 % (42,5 %; 58,8 %) 83,8 % (77,0 %; 89,2 %) 

PPV (95 % CI) 61,0 % (53,8 %; 67,9 %) 79,7 % (71,5 %; 86,4 %) 

NPV (95 % CI) 94,0 % (86,5 %; 98,0 %) 83,2 % (76,4 %; 88,7 %) 

Πίνακας 8

 

IBD έναντι IBS 
Σημείο κλινικής απόφασης 

50 µg/g 200 µg/g 

Ευαισθησία  

(95 % CI) 

96,0 % (90,8 %; 98,7 %) 79,0 % (70,8 %; 85,8 %) 

Ειδικότητα  
(95 % CI) 

52,2 % (41,5 %; 62,7 %) 83,7 % (74,5 %; 90,6 %) 

PPV (95 % CI) 73,0 % (65,5 %; 79,7 %) 86,7 % (79,1 %; 92,4 %) 

NPV (95 % CI) 90,6 % (79,3 %; 96,9 %) 74,8 % (65,2 %; 82,8 %) 

Πίνακας 9 

Μη IBD - IBS + άλλα GI 

CI – διάστημα εμπιστοσύνης 

PPV – θετική προγνωστική αξία 

NPV – αρνητική προγνωστική αξία 

ROC AUC – περιοχή κάτω από την χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας 
του δέκτη 

Κλινικές Μελέτες – Παρακολούθηση IBD 

Καλπροτεκτίνη1 έναντι 
δραστικότητας IBD 
πουπροσδιορίζεται 
από ενδοσκοπικά 
ευρήματα 

Μελέτη 1 

Ισπανία 

(αναφ. 9) 

Μελέτη 2  

Ισπανία 

(αναφ. 10) 

Μελέτη 3  

Πολωνία 

(αναφ. 11) 

Αριθμός ασθενών και 
δημογραφικά στοιχεία 

89 (CD2)  
 
Ηλικίες: 32-58  
44 % άντρες 

123 (UC3)  
 
Ηλικίες: 18-85  
66,4 % άντρες 

57 (CD2) 
 
Μέση ηλικία: 
35,3  
48 % άνδρες  

Κατόφλι 272 µg/g 280 µg/g 238,5 µg/g 

NPV 98 % 86 % 88 % 

PPV 76 % 80,3 % 73% 

Πίνακας 10 

1 Μελέτη 1 & 2 – Quantum Blue® fCAL και Quantum Blue® fCAL high range  
 Μελέτη 3 – BÜHLMANN fCAL® ELISA και Quantum Blue® fCAL high 

range 
2 CD = ασθενείς με νόσο του Crohn 
3 UC = ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα 

Κλινικές Μελέτες – Παρακολούθηση IBD 

Καλπροτεκτίνη1 έναντι 
μελλοντικής κλινικής 
ύφεσης ή υποτροπής 

Μελέτη 4 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

(αναφ. 12) 

Μελέτη 5 

Ισπανία 

(αναφ. 13) 

Μελέτη 6 

Ισπανία 

(αναφ. 14) 

Αριθμός ασθενών και 
δημογραφικά στοιχεία 

92 (CD2)  
 
 
 
 
38 % άντρες 

30 (CD2) 

 
θεραπεία με 
adalimumab 
Ηλικίες: 24-64 
43,3 % άντρες 

33 (CD2)  
20 (UC3) 
θεραπεία με 
infliximab 
Ηλικίες: 18-68 
47,2 % άντρες 

Χρόνος 
παρακολούθησης μετά 
τη μέτρηση της 
καλπροτεκτίνης 

12 μήνες 4 μήνες 12 μήνες 

Ασθενείς σε κλινική 
υποτροπή μετά από 
παρακολούθηση 

11 % 30 % 23 % 

Κατόφλι 240 µg/g 204 µg/g 160 µg/g 

NPV 96,8 % 100 % 96,1 % 

PPV 27,6 % 75 % 68,7 % 

Πίνακας 11 

1 Μελέτη 4 – BÜHLMANN fCAL® ELISA 
 Μελέτη 5 & 6 – Quantum Blue® fCAL και Quantum Blue® fCAL high range 
2 CD = ασθενείς με νόσο του Crohn 
3 UC = ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα  

Παράθυρο  
ανάγνωσης 
 

Θύρα 
Δείγματος 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ 

Σύγκριση μεθόδων 

Ανάλυση παλινδρόμησης Passing-Bablok 

Κλίση 
(95 % CI) 

Τέμμα [µg/g] 
(95 % CI) 

Μερολη-ψία 
στα 80 µg/g 

(95 % CI) 

Μερολη-ψία 
στα 160 µg/g 

(95 % CI) 

R 
(R2) 

0,902 

(0,855; 0,948) 

12,9 

(6,3; 20,5) 

6,4 % 

(1,9 %; 13,8 %) 

-1,7 % 

(-4,7 %; 2,8 %) 

0,956 

(0,913) 

Πίνακας 12 

Ανάλυση Bland-Altman 

Μέσο μεροληψία 

(95 % CI) 

Χαμηλότερο LoA 

(95 % CI) 

Ανώτερο LoA 

(95 % CI) 

3,2 % 

(-0,2 %; 6,6 %) 

-36,6 % 

(-42,4 %; -30,8 %) 

43,1 % 

(37,3 %; 48,9 %) 

Πίνακας 13 

Ανάρρωση 

# 

Τιμή 
αναφο-

ράς 
[µg/g] 

Αξία 
ακίδας 

[µg/g] 

Ανα-
μενό-
μενη 
τιμή 

[µg/g] 

Παρατη-
ρούμενη 

τιμή 
 [µg/g] 

Συνολική ανάκτηση 
[%] 

1 51,9 47,6 99,5 104,5 105,1 

2 61,7 47,6 109,3 119,9 109,7 

3 101,6 47,6 149,2 157,8 105,8 

4 117,4 47,6 165,0 167,1 101,3 

5 185,5 95,3 280,8 310,9 110,7 

6 462,9 95,3 558,2 569,0 101,9 

7 51,9 47,6 99,5 104,5 105,1 

8 61,7 47,6 109,3 119,9 109,7 

Πίνακας 14 

Ακρίβεια Εντός Εργαστηρίου 

#  

Μέσος 
όρος 

[μg/g] 

n 

Επαναληψιμότ
ητα 

Μεταξύ -
τρεξίματος 

Μεταξύ - 
ημέρας 

Εντός 
Εργαστηρίου 

SD 
[µg/g] 

% CV 
SD 

[µg/g] 
% CV 

SD 
[µg/g] 

% CV 
SD 

[µg/g] 
% CV 

1* 60,7 80 4,0 6,7 0,1 0,1 1,8 2,9 4,4 7,3 
2* 96,2 80 9,7 10,1 5,6 5,9 0,0 0,0 11,3 11,7 

3* 209,6 80 24,9 11,9 21,9 10,5 7,7 3,7 34,0 16,2 

4* 389,6 80 63,2 16,2 34,0 8,7 0,0 0,0 71,7 18,4 

5* 587,1 80 125,0 21,3 31,6 5,4 1,8 0,3 128,9 22,0 

6** 690,8 80 65,4 9,5 56,0 8,1 0,0 0,0 86,1 12,5 

7** 1102,8 80 133,5 12,1 81,3 7,4 78,8 7,1 175,1 15,9 

Πίνακας 15 

* Ακρίβεια του Quantum Blue® fCAL extended εντός του αναλυτικού 
διαστήματος μέτρησηςl 
** Ακρίβεια του Quantum Blue® fCAL extended εντός του εκτεταμένου 
διαστήματος μέτρησης 

Αναπαραγωγιμότητα 

# 
Μέσος 
όρος 

[μg/g] 

n 

Εντός 
εκτέλεσης 

Μεταξύ - 
ημέρας 

Μεταξύ 
παρτίδων/ 
οργάνων/ 
χειριστών 

Αναπαραγωγιμότ
ητα 

SD 
[µg/g] 

% CV 
SD 

[µg/g] 
% CV 

SD 
[µg/g] 

% CV 
SD 

[µg/g] 
% CV 

1 59,8 75 3,4 5,6 1,7 2,9 3,6 6,1 5,3 8,8 
2 93,6 75 5,8 6,2 1,7 1,8 4,6 4,9 7,6 8,1 
3 191,8 75 18,4 9,6 0,0 0,0 14,4 7,5 23,3 12,2 
4 347,0 75 52,3 15,1 0,0 0,0 19,9 5,7 55,9 16,1 
5 532,1 75 87,4 16,4 0,0 0,0 30,1 5,7 92,4 17,4 

Πίνακας 16 

Γραμμικότητα 

Σειρά Παρτίδα 
Μεσοδιάστημα 
μέτρησης [µg/g] 

Συνιστώμενο 
γραμμικό εύρος* 

[µg/g] 

I V3891 34,2 – 728,9 
38 – 600 

II V3690 37,3 – 662,7 

Πίνακας 17 

* λαμβάνοντας υπόψη το ULoQ της ανάλυσης, δηλαδή 600 μg/g 

Αναπαραγωγιμότητα εξαγωγής προαναλυτικών 
στοιχειων  

ΑΑ Μέσος 
όρος 

[μg/g] 

n Εντός 
τρεξί-
ματος 

%CV 

Μεταξύ- Σύνολο 

%CV 

Εξαγωγή 

%CV 

ημέρα 

%CV 

παρτίδα 

%CV 

Χειρι-
στής 

%CV 

S1 51,2 72 11,7 6,1 10,2 0,0 0,0 16,7 

S2 63,5 72 19,0 9,9 4,3 0,0 0,0 21,9 

S3 87,4 72 13,2 12,4 1,8 4,6 1,2 18,8 

S4 159,5 72 16,6 0,0 5,0 0,0 2,1 17,5 

S5 181,4 72 11,6 11,0 0,0 3,5 11,0 19,7 

S6 270,5 72 15,1 12,5 6,6 9,6 6,4 23,7 

S7 570,8 72 16,9 8,1 5,7 2,0 0,0 19,6 

S8 615,3 72 17,0 8,9 9,3 0,0 0,0 21,3 

Πίνακας 18 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

Παρεμβαίνουσες ουσίες 

Εμπορική 
ονομασία 

Ενεργό στοιχείο Συγκέντρωση 
mg/ 50 mg 
κόπρανα 

Duofer Fol Θειικός σίδηρος (II). 

(περιέχει 0,4 mg φολικού οξέος) 

0,11 

Πρεδνιζόνη Πρεδνιζόνη 0,31 

Imurek Αζαθειοπρίνη 0,19 

Salofalk Μεσαλαμίνη;  

5-ASA 

5,21 

Αgopton Λανσοπραζόλη 0,18 

Asacol Μεσαλαμίνη;  

5-ASA 

2,50 

Vancocin Βανκομυκίνη 2,00 

Bactrim Σουλφαμεθοξαζόλη+ 
Τριμεθοπρίμη 

1,7 + 0,35 

Ciproxine Σιπροφλοξασίνη 1,25 

Βιταμίνη Ε DL-- Οξεική τοκοφερόλη 0,30 

Berocca® 

(Πολυβιταμίνη) 

B1 (1,4 mg),  
B2 (1,6 mg), B6 (2 mg), B12 
(1 µg), C (60 mg), φολικό οξύ (200 
mg), νικοτιναμίδη (18 mg), 
παντοθενικό οξύ (6 mg), βιοτίνη 
(0,15 mg), ασβέστιο (120 mg), 
μαγνήσιο (120 mg),  
ψευδάργυρος (9,5 mg) 

0,015 

Αιμοσφαιρίνη Αιμοσφαιρίνη 1,25 

Πίνακας 19 

 

Ονομα Τελική Συγκέντρωση 
(CFU/mL) 

Escherichia coli 2,9 x 107 

Salmonella enterica subsp. enterica 8,2 x 107 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumonia 4,5 x 107 

Citrobacter freundii 5,5 x 107 

Shigella flexneri 5,0 x 107 

Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 5,3 x 107 

Πίνακας 20 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ 

Ημερομηνία Εκδοσή Αλλαγή 

2026-05-29 A6 

Ακρίβεια στο κεφάλαιο Προβλεπόμενη χρήση με την προσθήκη πληροφοριών σχετικά 
με τον προβλεπόμενο χρήστη. 
Αναθεώρηση των κεφαλαίων Προφυλάξεις, Διαδικασία δοκιμής, Χαρακτηριστικά 
απόδοσης (ενημέρωση σε όλα τα υποκεφάλαια), Πίνακες και Σχήματα και Σύμβολα. 
Ενημέρωση των κεφαλαίων Έλεγχος ποιότητας, Τυποποίηση, Περιορισμοί, 
Προαναλυτικά και Παρεμβαίνουσες ουσίες. 
Ενημέρωση του συμβόλου eIFU στο εξώφυλλο (ισχύει μόνο για την αγγλική έκδοση 
του εγγράφου). 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ 

Εάν έχει συμβεί οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με αυτήν τη συσκευή, παρακαλείσθε να το αναφέρετε χωρίς 
καθυστέρηση στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σας. 

ΖΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Ειδοποιήστε τον διανομέα σας, αν αυτό το προϊόν έχει υποστεί ζημιά. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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ΣΥΜΒΟΛΑ  

Η BÜHLMANN χρησιμοποιήστε σύμβολα και σήματα που αναφέρονται και περιγράφονται στο ISO 15223-1. 
Για τον ορισμό των συμβόλων, ανατρέξτε στο γλωσσάριο συμβόλων στη διεύθυνση:   
www.buhlmannlabs.ch/support/downloads/ 
Επιπλέον χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα και πινακίδες: 
 

Σύμβολο Επεξήγηση 

 Κασέτα δοκιμής 

BUF|EX Ρυθμιστικό διάλυμα εκχύλισης 

 Χαμηλός Μάρτυρας 

 Υψηλός Μάρτυρας 

 Κάρτα τσιπ RFID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα μέρη του κιτ προστατεύονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας EP2947459(B1); US10620216(B2); AU2015261919(B2); 
JP6467436(B2). 
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